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1 Einflihrung

1.1 Verwendungszweck

WM110TD
(prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C)

Das Gerat WM110TD dient zur Beatmung von Patienten, die Uber einen eigenen
Atemantrieb verfligen. Es kann angewendet werden bei Patienten, die ein
Korpergewicht von mehr als 10 kg und eine ventilatorische Insuffizienz haben. Es kann
stationar und mobil sowohl im hauslichen als auch in klinischen Bereichen eingesetzt
werden.

WM120TD
(prisma VENT50, prisma VENT50-C)

Das Gerat WM120TD dient zur Beatmung von Patienten, die tUber einen eigenen
Atemantrieb verfigen. Es kann angewendet werden bei Patienten, die ein
Korpergewicht von mehr als 10 kg und eine ventilatorische Insuffizienz haben. Es kann
stationar und mobil sowohl im hauslichen als auch in klinischen Bereichen eingesetzt
werden.

1.2 Funktionsbeschreibung

Das Gerat kann sowohl mit nicht-invasiven als auch mit invasiven Beatmungszugangen
verwendet werden.

Das Geblase saugt Umgebungsluft Uber einen Filter an und beférdert sie mit dem
Therapiedruck tber das Schlauchsystem und den Beatmungszugang zum Patienten.
Auf Basis der erfassten Signale der Druck- und Flowsensoren wird das Geblase
entsprechend der Atemphasen gesteuert.

Die Bedienoberflache dient zur Anzeige und Einstellung der zur Verfligung stehenden
Parameter und Alarme.

Das Gerat kann sowohl mit einem Leckageschlauchsystem als auch mit einem
Einschlauch-Ventilsystem (nur prisma VENT50 und prisma VENT50-C) verwendet
werden. Beim Leckageschlauchsystem wird Uber ein Ausatemsystem die CO,-haltige
Ausatemluft kontinuierlich ausgespult. Beim Einschlauch-Ventilsystem wird die
Ausatmung des Patienten Uber das Patientenventil gesteuert. Wenn das Gerat tber
einen eingebauten Akku verfugt, kann es bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiter
betrieben werden.

Der HFT-Modus (nur prisma VENT40-C, prisma VENT50-C) und der MPV-Modus sind
keine Modi zur Atemunterstitzung im Sinne der Norm I1SO 80601-2-79. Da zwischen
den entsprechenden Zugdngen und den Atemwegen des Patienten keine feste und/
oder abgedichtete Verbindung hergestellt wird, finden einige Spezifikationen, wie das
Erkennen einer Diskonnektion, keine Anwendung.
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Die Therapiedaten werden auf der SD-Karte gespeichert und kénnen mittels PC-
Software ausgewertet werden.

Nur prisma VENT40-C, prisma VENT50-C

Im High-Flow-Modus (HFT-Modus) fordert das Gerat den eingestellten Flow zu einem
externen, HFT-geeigneten Befeuchter. Dieser konditioniert das Atemgas bzgl.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Patientenanschluss erfolgt mittels HFT-
geeignetem Zubehor.

1.3 Anwenderqualifikationen

Die Person, die das Gerat bedient, wird in dieser Gebrauchsanweisung als Anwender
bezeichnet. Ein Patient ist die Person, die therapiert wird.

Als Betreiber oder Anwender mussen Sie mit der Bedienung dieses Medizinproduktes
vertraut sein. Der Betreiber ist verantwortlich fur die Sicherstellung der Kompatibilitat
des Gerats und aller vor dem Einsatz mit dem Patienten verbundener Komponenten

oder Zubehor.

Das Gerat ist ein medizinisches Gerat, das nur nach Anweisung eines Arztes durch
geschultes Fachpersonal eingesetzt werden darf. Verwenden Sie das Gerat
ausschlieBlich wie vom Arzt oder Gesundheitsdienstleister vorgegeben.

Bei Ubergabe an den Patienten muss der behandelnde Arzt oder das Klinikpersonal
den Patienten in die Funktion des Gerates einfuhren.
Hinweis fir blinde oder sehbehinderte Anwender

Die Gebrauchsanweisung steht zusatzlich in einer elektronischen Version auf der
Internetseite zur Verfgung.

1.4 Indikationen

Obstruktive Ventilationsstérungen (z. B. COPD); restriktive Ventilationsstérungen (z. B.
Skoliosen, Thoraxdeformitaten); neurologische, muskulare und neuromuskulare
Stoérungen, die respiratorische Insuffizienz erzeugen (z. B. Zwerchfellparesen); zentrale
Atemregulationsstdrungen; obstruktives Schlafapnoe (OSA); obesitas
Hypoventilationssyndrom (OHS); hypoxdmische respiratorische Insuffizienz.
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1.5 Kontraindikationen

Fur die folgenden Gesundheitszustande ist die Verwendung der Gerate absolut
kontraindiziert:

Fehlende Spontanatmung oder akutes Atemversagen, Bewusstlosigkeit, getrtibtes
Bewusstsein oder Koma ohne durchgangige Uberwachung, Pneumothorax oder
Pneumomediastinum, Pneumocephalus oder Liquorfistel, schwere Epistaxis, hohes
Risiko eines Barotraumas, verlegte Atemwege, Mittelohrentzindung oder perforiertes
Trommelfell, Zustand nach einer Operation am Gehirn und nach chirurgischen
Eingriffen an der Hypophyse oder dem Mittel- oder Innenohr, akute Intoleranz
gegeniber erhdhtem Druck in den oberen Atemwegen aus anderer Ursache.

Im Fall folgender Gesundheitszustande darf die Verwendung der Gerate nur mit
besonderer Vorsicht und in Rlcksprache mit einem Arzt erfolgen:

Akute kardiale Dekompensation oder Herzinfarkt, schwere Arrhythmien des Herzens,
ausgepragte Hypotonie, insbesondere in Kombination mit intravaskuldrem
Volumenmangel, schwere Herzinsuffizienz, Dehydrierung, akute Sinusitis oder akuter
Atemwegsinfekt, schwere Schadelverletzungen, chronische Atemwegs- oder
Mittelohrinfekte.

1.6 Nebenwirkungen

Bei der Anwendung des Gerates kdnnen im Kurz- und Langzeitbetrieb die folgenden
unerwlnschten Nebenwirkungen auftreten: (Allergischer) Schnupfen, Unwohlsein,
Aerophagie, zentrale Schlafapnoe, Rhinorrhoe, Kopfschmerzen, Otitis /
Ohrenschmerzen, Luftschlucken / Aspiration, Druckunvertraglichkeit, Angstzustande,
Mudigkeit, Beschwerden im Brustbereich.

Hierbei handelt es sich um allgemeine Nebenwirkungen, die nicht spezifisch auf die
Verwendung der Gerate des Typs WM110TD / WM120TD zurtickzufuhren sind.

Bei schlechter Synchronisation von Patient und Geréat bestehen zusatzliche Risiken wie
verminderte Wirksamkeit, Schlafstérung, Unwohlsein oder Verletzung der Atemwege.
Daher sind angemessene Einstellungen der Triggerempfindlichkeit und der
Inspirationszeit erforderlich.

Die folgenden, berichteten, potenziellen, unerwiinschten Wirkungen kénnen durch
Hinzufligen eines Befeuchters gemildert werden: trockener Mund, trockene Nase,
Sinusitis, Epistaxis.

Therapiezubehor wie Masken oder Atemluftbefeuchter kénnen zusatzliche
Nebenwirkungen verursachen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des
entsprechenden Zubehors.

Die folgenden, berichteten, potenziellen Nebenwirkungen kénnen durch Aktivierung
von Komfortfunktionen wie softSTART (Druckrampe wahrend der ersten Minuten der
Therapie) oder softSTOPP (inverse Druckrampe beim Abschalten der Beatmung)
gemildert werden: Erstickungsgefuhl, erschwertes Ausatmen, Schlaflosigkeit,
morgendliche Dyspnoe.
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Die Verwendung des HFT-Modus (nur prisma VENT40-C, prisma VENT50-C) ist eine
Moglichkeit, um die Nebenwirkungen zu reduzieren und gleichzeitig den Nutzen fur

den einzelnen Patienten zu erhalten; die Evidenz ist bei COPD-Patienten am hochsten.

1.7 Klinischer Nutzen

NIV / IV / MPV im Standardmodus:

Wiederherstellung einer ordnungsgemaBen Ventilation / Atmungsregulation
entweder Uber feste Einstellungen oder automatische Reaktionen auf den Bedarf des
Patienten, Entlastung der Atempumpe / Unterstitzung der Atemmuskulatur,
Verbesserung der alveoldren Ventilation und Blutgase, verminderte Tagesschlafrigkeit,
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualitat und Langzeitprognose der
Krankheit, Reduzierung stationarer Krankenhausaufenthalte / Exazerbationen.

Zusatzlicher klinischer Nutzen der LIAM-Funktion beim prisma VENT50, prisma
VENT50-C:
Unterstltzung beim Sekretmanagement durch Hilfe beim Abhusten

Zusatzlicher klinischer Nutzen des HFT-Modus beim prisma VENT40-C, prisma
VENT50-C:

Durchsplen des Totraums im Nasopharynx, dadurch Verringerung des CO2-Spiegels,
Verbesserung der mukozilidren Clearance durch Befeuchten und Erwarmen der
oberen Atemwege, Verbesserung der Oxygenierung / des Gaswechsels, Erhéhung des
inspiratorischen Flows / Volumens, Applizieren eines geringen positiven Drucks auf die
oberen Atemwege, Reduzierung der Atemfrequenz bei Spontanatmung.
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2

Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

2.1.1Umgang mit dem Gerat, den Komponenten und dem Zubehor

Wenn das Gerat beschadigt oder in seiner Funktion eingeschrankt ist, kdnnen Personen
verletzt werden.

=
=

U d

U d

udu

Gerat und Komponenten nur betreiben, wenn sie duBerlich unbeschadigt sind.

In regelmaBigen Abstanden eine Funktionskontrolle durchfuhren (siehe ,, 7.6
Funktionskontrolle”, Seite 62).

Gerat nur innerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betreiben (siehe
., 12.1 Technische Daten”, Seite 75).

Gerat nicht in einer MRT-Umgebung oder einer hyperbaren Kammer verwenden.
Einmalartikel nicht wiederverwenden. Einmalartikel kénnen kontaminiert und/oder in
ihrer Funktion beeintrachtigt sein.

Lautstarke der Alarmtdne so hoch einstellen, dass der Alarmton gehért wird.

Nur Schlauchsysteme mit einem Innendurchmesser von & 15 mm oder gréBer
verwenden.

Nur Zubehor des Herstellers verwenden. Insbesondere fremde elektrische
Verbindungsleitungen kénnen ein Fehlverhalten des Gerats bewirken.

Nur unbeschadigtes Zubehor verwenden.

Keine antistatischen oder elektrisch leitenden Schlauche verwenden.

Das Gerat unterliegt besonderen VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der EMV
(Elektromagnetische Vertraglichkeit). Zwischen dem Gerat und Geraten, die HF-
Strahlung aussenden (z.B. Mobiltelefone) muss ein Abstand von mindesten 30 cm
eingehalten werden. Das gilt auch fur Zubehor wie z. B. Antennenkabel und externe
Antennen. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des
Geréates fuhren.

Gerat nicht auBerhalb der fur dieses Gerat vorgeschriebenen EMV-Umgebung
betreiben (siehe ,, 1.1 Verwendungszweck”, Seite 5), um unerwinschte Ereignisse fur
Patient oder Betreiber aufgrund von elektromagnetischen Stérungen zu verhindern.
Gerat nicht betreiben, wenn Gehause, Kabel oder andere Vorrichtungen zur
elektromagnetischen Abschirmung beschadigt sind.

Gerat nicht unmittelbar neben anderen Geraten oder in gestapelter Form betreiben.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. Sollte ein Betrieb unmittelbar neben
anderen Geraten oder in gestapelter Form notwendig sein, alle Gerate beobachten,
um einen ordnungsgemafBen Betrieb aller Gerate sicherzustellen.

Bakterienfilter regelmaBig auf erhdhten Widerstand und Blockaden prufen. Wenn
notwendig: Bakterienfilter ersetzen. Verneblung oder Befeuchtung kénnen den
Widerstand von Bakterienfiltern erhéhen und dadurch die Abgabe des
therapeutischen Drucks verandern.

DE
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2.1.2 Energieversorgung

Der Betrieb des Gerats auBerhalb der vorgeschriebenen Energieversorgung kann den
Anwender verletzen und das Gerat beschadigen.

= Gerat nur mit Spannungen von 100 V bis 240 V betreiben.

= FUr den Betrieb an Spannungen von 12 V DC oder 24 V DC den Wechselrichter
verwenden.

= Zugang zu Netzstecker und Netzversorgung jederzeit frei halten.

2.1.3Umgang mit Sauerstoff

Die Einleitung von Sauerstoff ohne besondere Schutzeinrichtung kann zum Brand fuhren
und Personen verletzen.

=  Gebrauchsanweisung des Sauerstoff-Einleitungssystems beachten.

= Sauerstoffquellen in einem Abstand von mehr als 1 m vom Geréat aufstellen.

= Die eingespeiste Sauerstoff-Rate in I/min darf die eingestellte HFT-Flussrate nicht
Ubersteigen (nur prisma VENT40-C, prisma VENT50-C).

= Bei Therapieende Sauerstoffzufuhr abstellen und das Gerat kurz weiter laufen lassen,
um Restsauerstoff aus dem Geréat zu spalen.

= Dosierung des Sauerstoffs in Abstimmung mit einem Arzt festlegen.

2.1.4 Transport

Wasser und Schmutz im Gerat kénnen das Gerat beschadigen.

=  Gerat nicht mit befulltem Atemluftbefeuchter transportieren oder kippen.
=  Gerat nur mit angebauter Abdeckung transportieren.

=  Gerat in der zugehorigen Transporttasche transportieren oder lagern.

2.2 Allgemeine Hinweise

¢ Der Einsatz von Fremdartikeln kann zu Inkompatibilitat mit dem Gerat fuhren.
Beachten Sie, dass in diesen Fallen jeglicher Anspruch auf Garantie und Haftung
erlischt, wenn keine Originalersatzteile verwendet werden.

¢ Lassen Sie MaBnahmen wie Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungsarbeiten
sowie Modifikationen am Gerat ausschlieBlich durch den Hersteller oder durch von
diesem ausdrucklich autorisiertes Fachpersonal durchfthren.

e SchlieBen Sie ausschlieBlich die gemaB dieser Gebrauchsanweisung zugelassenen
Gerate und Module an. Die Gerate mussen ihren jeweiligen Produktstandard erfillen.
Platzieren Sie nichtmedizinische Gerate auBerhalb der Patientenumgebung.

e Beachten Sie zur Vermeidung einer Infektion oder bakteriellen Kontamination den
Abschnitt zur hygienischen Aufbereitung (siehe ,,7 Hygienische Aufbereitung”,
Seite 59).
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Bei einem Stromausfall bleiben alle Einstellungen inklusive der Alarmeinstellungen
erhalten.

Die Verwendung von Zubehor, das im Atemstrom liegt, wie z. B. Bakterienfilter, kann
eine erneute Einstellung der Gerateparameter erforderlich machen. Beachten Sie, dass
sich der Druck an der Patientenanschlusséffnung wahrend der Exspiration erhéhen
kann, wenn Sie Zubehor anschlieBen.

In der EU: Als Anwender und/oder Patient mussen Sie alle im Zusammenhang mit dem
Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfalle dem Hersteller und der zustandigen
Behdrde melden.

2.3 Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise kennzeichnen eine sicherheitsrelevante Information vor einem
Handlungsschritt, der eine Gefahrdung fur Personen oder Gegenstande enthdlt.

Die Warnhinweise erscheinen je nach Grad der Gefédhrdung in drei Gefahrenstufen:

Warnung!

A WARNUNG Kennzeichnet eine auBergewohnlich groBe

Gefahrensituation. Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten,
kann es zu schweren irreversiblen oder todlichen
Verletzungen kommen.

A Vorsicht!
VORSICHT Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Wenn Sie diesen

Hinweis nicht beachten, kann es zu leichten oder mittleren
Verletzungen kommen.

Hinweis!
HINWEIS Kennzeichnet eine schadliche Situation. Wenn Sie diesen

Hinweis nicht beachten, kann es zu Sachschaden kommen.

Kennzeichnet nttzliche Hinweise innerhalb von
Handlungsabldufen.

DE
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3

3.1 Ubersicht prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40,
prisma VENT40-C

w N

W 00 N O Ul b

Produktbeschreibung

Befeuchteranschluss mit Abdeckung
Bedienfeld mit Display

Systemschnittstelle zum Anschluss von
Modulen

Tragegriff

Entriegelungstaste

Filterfach mit Luftfilter und Pollenfilter
Verschlussstopfen

O,-Einleitung

Anschluss Netzkabel

13
14
15
16
17
18

i,

i

Zugentlastung fur Netzkabel
Leckageschlauchsystem

Verriegelungsbohrungen zum
Anschluss von Modulen

SD-Karteneinschub
Anschluss Schlauchheizung
Gerateausgang
Netzanschlussleitung
SD-Karte

O,-Anschlusstille (optional)
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3.2 Ubersicht prisma VENT50, prisma VENT50-C

O 00 N O

Befeuchteranschluss mit Abdeckung
Bedienfeld mit Display

Systemschnittstelle zum Anschluss von
Modulen

Tragegriff
Entriegelungstaste

Filterfach mit Luftfilter und Pollenfilter
Kahlluftoffnung

O,-Einleitung

Anschluss Netzkabel

13
14

15
16
17
18

e

Zugentlastung fur Netzkabel
Einschlauch-Ventilsystem

Verriegelungsbohrungen zum
Anschluss von Modulen

SD-Karteneinschub

Anschlusse fur Schlauchheizung,
Ventilsteuerschlauch und
Druckmessschlauch

Gerdteausgang
Netzanschlussleitung
SD-Karte
O,-Anschlusstulle

DE
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3.3 Betriebszustande

e Ein: Die Therapie lauft.

e Standby: Das Geblase ist aus, aber durch einen kurzen Druck auf die Ein-Aus-Taste
sofort betriebsbereit. Einstellungen am Gerat sind im Standby moglich.

e Aus: Das Gerat ist ausgeschaltet. Es sind keine Einstellungen méglich und das Display
bleibt dunkel.

3.4 Bedienfeld

A W N =

(8]

7
8
9

Alarmquittierungstaste - schaltet einen Alarm fur 2 Minuten stumm
LIAM-Taste (nur bei prisma VENT50 und prisma VENT50-C vorhanden)
Drehknopf zum Navigieren im Meni

Funktionstasten zum Wechsel zwischen den Ments System, softSTART/
softSTOPP oder Ventilation, Report und Funktion Zurick

Monitor-Taste zum Wechsel zwischen verschiedenen Bildschirmansichten

Home-Taste - wechselt die Ansicht zurtick zum Startbildschirm, bietet Zugang zum
Expertenment

Netzspannungsanzeige
Ein-Aus-Taste
Befeuchter-Taste

10 Programm-Taste zur Auswahl vorkonfigurierter Programme
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3.5 Symbole im Display

SYMBOL

BESCHREIBUNG

Gerat im Patientenmodus. Expertenment gesperrt.

Gerat im Expertenmodus (Gerat ist entsperrt)

Leckageschlauchsystem angeschlossen (nur prisma VENT50 und
prisma VENT50-C).

Einschlauch-Ventilsystem angeschlossen (nur prisma VENT50 und
prisma VENT50-C).

Gerat im Standby. Das Geblase ist aus.

Wechsel des Luftfilters erforderlich (nur, wenn Filterfunktion aktiviert
ist).

Wartung erforderlich (nur, wenn Wartungsfunktion aktiviert ist).

Atemluftbefeuchter angeschlossen, aber nicht aktiv (graues Symbol).

Atemluftbefeuchter eingeschaltet (griines Symbol).

Atemluftbefeuchter leer (oranges Symbol).

Pulsrate (bei angeschlossenem Pulsoxymetriesensor).

SpO,-Sensor angeschlossen.

Modul prismaCONNECT angeschlossen.

E@g(bﬁof@@ﬁl ¥ 0, B

Modul prismaCHECK angeschlossen.

0
1]
G

Modul prismaPSG angeschlossen.

Netzwerkverbindung vorhanden.

SD-Karte eingelegt (blinkt grtin, wenn gerade Daten auf die Karte
geschrieben werden).

Zeigt den Atemstatus an:

e Pfeil zeigt nach oben: Einatmung
e Pfeil zeigt nach unten: Ausatmung
e S:Spontaner Atemzug

¢ T: Mandatorischer Atemzug

+

I @ g

Zielvolumen eingeschaltet
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BESCHREIBUNG

Airtrap-Control eingeschaltet.

LIAM aktiviert. (nur prisma VENT50, prisma VENT50-C)

5 Segmente grun: Akkukapazitat tber 85 %

4 Segmente grun: Akkukapazitat tber 65 %

3 Segmente grun: Akkukapazitat tber 45 %

2 Segmente grun: Akkukapazitat tber 25 %

1 Segment orange: Akkukapazitat unter 25 %

T+

1 Segment rot: Akkukapazitat unter 10 %

0 Segmente: Akkukapazitat unter 5 %

Akku Fehler

BHE

Alarm niedriger Prioritat ausgel®st.

>
>

Alarm mittlerer Prioritat ausgel6st.

ﬁ.ﬁ‘ & Alarm hoher Prioritat ausgel®st.

Alle physiologischen Alarme wurden deaktiviert.

Akustisches Signal fur Alarm pausiert.

Akustisches Signal fur Alarm deaktiviert.

softSTART gestartet mit Angabe der Restzeit in min:sek

softSTOPP gestartet mit Angabe der Restzeit der Rampe in min:sek

Maskensitz ist gut, keine Leckage.

Maskensitz ist ungenlgend, starke Leckage, Therapieeffektivitat ist
nicht garantiert.

BREil>""
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4 Vorbereitung und Bedienung -

4 Vorbereitung und Bedienung

4.1 Gerat aufstellen

HINWEIS

Sachschaden durch Uberhitzung“!

Zu hohe Temperaturen kénnen zu Uberhitzung des Gerates fuhren und das Gerat
beschadigen.

= Gerat und Netzteil nicht mit Textilien (z. B. der Bettdecke) abdecken.

= Gerat nicht in der Nahe einer Heizung betreiben.

= Gerat keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

= Gerat nicht in der Transporttasche (prismaBAG advanced) betreiben.

1. Netzanschlussleitung mit dem Therapiegerat und der Steckdose verbinden.

Alternativ kdnnen Sie die Netzanschlussleitung an den Wechselrichter anschlieBen,
um so ein Gleichspannungs-Versorgungsnetz (12V DC oder 24V DC) gemaB
1SO80601-2-80 zu nutzen.

1207/L0 20089 NM
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4.2 Schlauchsystem anschlieBen

DE

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch inkompatible Zubehér!

Die Verwendung von Zubehor, das nicht fur das beschriebene Beatmungsgerat

vorgesehen ist, kann den Patienten gefahrden.

= Nur Zubehor anschlieBen, das fur die Verwendung des beschriebenen
Beatmungsgeréats vorgesehen ist.

A WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verwendung von nicht-invasiven oder invasiven

Beatmungszugdngen ohne Ausatemsystem!

Bei Verwendung von nicht-invasiven oder invasiven Beatmungszugangen ohne

integriertes Ausatemsystem kann die CO,-Konzentration auf kritische Werte steigen

und den Patienten gefahrden.

= Nicht-invasive oder invasive Beatmungszugange mit externem Ausatemsystem
verwenden, wenn kein Ausatemsystem integriert ist.

= Gebrauchsanweisung des Ausatemsystems beachten.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch falsch gefiihrtes Schlauchsystem!
Ein falsch gefthrtes Schlauchsystem kann den Patienten verletzen.

= Schlauchsystem nie um den Hals legen.
= Schlauchsystem nicht quetschen.
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4.2.1 Leckageschlauchsystem anschlieBen

1. Leckageschlauchsystem auf den Gerateausgang stecken.
2. Nicht-invasiven oder invasiven Beatmungszugang mit dem Leckageschlauchsystem
verbinden (siehe Gebrauchsanweisung des Beatmungszugangs).

4.2.2 Einschlauch-Ventilsystem anschlieBen (nur prisma VENT50 und prisma
VENT50-C)

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch CO,-Riickatmung!
Durch ein verdecktes Patientenventil kann die Ausatemluft nicht mehr abgeftuhrt und
der Patient wird durch CO,-Ruckatmung gefahrdet.

= Patientenventil immer frei halten.

DE
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4 Vorbereitung und Bedienung

1. Freies Ende des Einschlauch-Ventilsystem 1 auf den Gerateausgang stecken.
Ventilsteuerschlauch 2 an den Anschluss _f anschlieBen.

Druckmessschlauch 3 an den Anschluss P,@ anschlieBen.

A W

Beatmungszugang (z. B. Atemmaske) an Patientenventil 4 anschlieBen.

HINWEIS

Das Gerat kann auch mit einem Ventilsystem ohne patientennahe Druckmessung
betrieben werden. In diesem Fall bleibt der Anschluss fir den Druckmessschlauch
unbenutzt (Schlauchtest durchfihren).

WM 68400a 07/2021
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4.2.3 Schlauchsystem Mundstiickbeatmung anschlieBen (nur prisma VENT50
und prisma VENT50-C)

1. Schlauchsystem Mundsttckbeatmung 1 auf den Gerdteausgang stecken.

2. Mundstick 2 mit dem Schlauchsystem Mundstlickbeatmung verbinden (siehe
Gebrauchsanweisung des Beatmungszugangs).

HINWEIS

Alternativ zum Leckageschlauchsystem kann auch ein Einschlauch-Ventilsystem zur
Mundsttckbeatmung verwendet werden.

DE
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4.2.4 HFT-Schlauchsystem anschlieBen (nur prisma VENT40-C und prisma
VENT50-C, in Verbindung mit einem HFT-geeigneten Befeuchter)

i
(((C((«((««((((((«««Eg;u

1. Inspirationsschlauch (kurz) 1 auf den Gerateausgang stecken.

2. Das andere Ende des Inspirationsschlauchs (kurz) 1 auf den Anschluss der
Befeuchterkammer 2 mit der Markierung In stecken.

3. Den Inspirationsschlauch (lang) 3 auf den Anschluss der Befeuchterkammer 2 mit
der Markierung Out stecken.

4. HFT-Nasenkanule 4 mit dem Inspirationsschlauch (lang) 3 verbinden.

5. Ggf. Schlauchheizung und Temperatursonde mit dem Inspirationsschlauch (lang)
3 verbinden (siehe Gebrauchsanleitung des externen Befeuchters).

4.3 Vor der ersten Benutzung

Vor der ersten Benutzung muss das Gerat konfiguriert werden. Wenn Ihr Fachhandler
dies noch nicht durchgefuhrt hat, missen Sie die Sprache und Uhrzeit am Gerat
einstellen.

Wenn das Gerat mit einem internen Akku ausgestattet ist, lassen Sie das Gerat fur
mindestens 8 Stunden am Stromnetz angeschlossen.
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Gerate mit internen Akku entsprechen der I1SO 80601-2-80.

4.4 Therapie starten

Voraussetzung

Gerdt ist aufgestellt und angeschlossen (siehe 4.1 Gerat aufstellen”, Seite 17).

Beatmungszugang ist angeschlossen (siehe Gebrauchsanweisung des
Beatmungszugangs)

. Wenn das Display dunkel ist: Ein-Aus-Taste @ kurz dricken.

Das Gerat schaltet in den Standby.

Ein-Aus-Taste @ kurz driicken.

oder

Wenn die Funktion Autostart aktiviert ist: In den Beatmungszugang atmen.
Die Therapie startet.

Ist in dem gewahlten Programm die Funktion softSTART aktiviert, startet die
Therapie automatisch mit softSTART.

Weitere Informationen zum Autostart: Siehe ,, 5 Einstellungen in den Menus”,
Seite 28.

4.5 Therapie beenden / Gerat ausschalten

1.

Ein-Aus-Taste @ so lange driicken, bis die Anzeige Therapie beenden nicht
mehr erscheint.

Das Gerat schaltet in den Standby.

Ist die Funktion softSTOPP aktiviert, werden die Beatmungsdricke sowie die
Hintergrundfrequenz kontinuierlich heruntergeregelt. Verbleibende Zeit wird in
Minuten und Sekunden B in der Symbolleiste angezeigt.

Ist die eingestellte softSTOPP-Zeit abgelaufen, lauft das Gerat mit einem EPAP von
4 hPa und einer Hintergrundfrequenz von 5 bpm weiter, bis es durch kurzes
Dricken der Ein-Aus-Taste in den Standby geschaltet wird.

Um softSTOPP abzubrechen, softSTART/softSTOPP-Taste (mittlere Funktionstaste
4) kurz drticken.

Um das Gerat ganz auszuschalten, Ein-Aus-Taste @ so lange druicken, bis die
Meldung Gerat herunterfahren nicht mehr angezeigt wird und das Display
erloschen ist.

Um das Gerdt von der Stromversorgung zu trennen, Netzstecker ziehen (interner
Akku wird nicht geladen).

DE
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4.6 Atemluftbefeuchter einstellen

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr bei der Verwendung des integrierten Befeuchters

prismaAQUA!

Die Verwendung des integrierten Befeuchters prismaAQUA im Zusammenhang mit

der High-Flow-Therapie oder bei Patienten mit einem Bypass der oberen Atemwege

kann Patienten gefahrden.

= prismaAQUA nicht in der High-Flow-Therapie verwenden.

= prismaAQUA nicht bei Patienten mit einem Bypass der oberen Atemwege
verwenden.

Voraussetzung
Atemluftbefeuchter ist angeschlossen und mit Wasser befllt (siehe
Gebrauchsanweisung des Atemluftbefeuchters)

1. Um den Atemluftbefeuchter ein- oder auszuschalten, Befeuchter-Taste kurz
drucken.
Ist der Befeuchter aktiv, erlischt die Beleuchtung der Befeuchter-Taste .
Das Befeuchter-Symbol { % im Display leuchtet auf.

2. Um die Befeuchterstufe zu verstellen, Befeuchter- Taste . lange driicken.

Welche Befeuchterstufe fur Sie geeignet ist, hangt von der Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Sie morgens trockene Atemwege haben, ist die
Heizleistung zu niedrig eingestellt. Wenn sich morgens Kondenswasser im
Schlauchsystem gebildet hat, ist die Heizleistung zu hoch eingestellt.

4.7 Vorkonfiguriertes Programm wahlen

DE

lhr Arzt kann im Gerat bis zu drei vorkonfigurierte Programme speichern. Wenn Sie
z. B. am Tag andere Beatmungseinstellungen brauchen als in der Nacht, kénnen Sie
das Programm wechseln.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Verwendung falscher Beatmungsprogramme

Die Verwendung von Beatmungsprogrammen, die nicht individuell konfiguriert

wurden, kann zu einer falschen Therapie fihren und den Patienten gefahrden.

= Beatmungsprogramme nur verwenden, wenn Sie fur den jeweiligen Patienten
konfiguriert wurden.

1. Programm-Taste [@) drucken.

2. Programm mit dem Drehknopf wahlen und bestatigen.
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4.8

4.9

LIAM (nur prisma VENTS50, prisma VENT50-C)

LIAM (Lung Insuflation Assist Maneuver) dient zur Unterstitzung von
Hustenvorgangen oder zur Seufzerbeatmung.
Vooraussetzung

¢ Die Therapie lauft
e LIAM wurde vom Arzt freigeschaltet.

1. LIAM-Taste €9 drucken.
Das Gerat schaltet in den LIAM-Modus und der Vorgang wird synchron zur
nachsten Einatmung gestartet.

2. Um LIAM abzubrechen: LIAM-Taste erneut driicken.
Der Vorgang wird abgebrochen. Das Gerét schaltet in den eingestellten
Beamtungsmodus zurick.

softSTART ein- und ausschalten

Die softSTART-Funktion erleichtert wahrend der Einschlafphase die Gewohnung an
den Beatmungsdruck. Es wird ein Druck und optional auch eine Druckdifferenz
eingestellt, welche von der Verordnung abweichen. Beim Einschalten stellt das
Therapiegerat diesen softSTART-Druck ein. Danach steigen die Driicke innerhalb der
vorgegebenen Zeitdauer langsam auf das Therapieniveau.

Diese Funktion ist fur Patienten geeignet, die hohere Dricke im Wachzustand als
unangenehm empfinden und nicht einschlafen kénnen.
Voraussetzung

e Die softSTART-Funktion ist vom Arzt oder Fachhandler aktiviert.

e softSTART wird vom gewahlten Beatmungsmodus unterstttzt (S, ST, autoST, T,
aPCV, PSV oder PCV).

e Leckageschlauchsystem wird verwendet.
e Eine softSTART-Zeit ist eingestellt.

1. Therapie starten (siehe , 4.4 Therapie starten”, Seite 23).
Die Therapie startet automatisch mit softSTART.
Verbleibende Zeit wird in Minuten und Sekunden [EZZKBH in der Symbolleiste
angezeigt.

2. softSTART/softSTOPP-Taste (mittlere Funktionstaste 4) drticken, um softSTART
auszuschalten.

3. Der softSTART kann jederzeit durch Driicken der softSTART/softSTOPP-Taste
(mittlere Funktionstaste 4) abgebrochen oder neu gestartet werden.

DE

25



26

DE

Wenn Sie die softSTART/softSTOPP-Taste (mittlere Funktionstaste 4) im Standby
drlcken, springt das Gerat in das Patientenment und Sie kénnen die die softSTART-
Zeit und den softSTART-EPAP im vom Arzt oder Fachhandler konfigurierten
Wertebereich verstellen oder ausschalten (softSTART-Zeit OFF) (siehe ,5.2.4
Patientenmenu - softSTART/softSTOPP”, Seite 31).

4.10 SD-Karte (optional) verwenden

Wenn eine SD-Karte vorhanden ist, speichert das Gerat die Therapiedaten automatisch
auf die SD-Karte. Eine SD-Karte ist fur den Betrieb des Geréts nicht erforderlich. Die

Therapiedaten und Einstellungen werden auch intern im Gerat gespeichert (maximal
14 Tage).

HINWEIS

Datenverlust bei Stromunterbrechung!

Wenn das Gerat wahrend des Speichervorgangs von der Stromversorgung getrennt

wird, kénnen Daten verloren gehen.

= Gerat wahrend des Speichervorgangs (SD-Kartensymbol D blinkt) an der
Stromversorgung lassen.

1. SD-Karte in den SD-Karteneinschub schieben, bis sie horbar einrastet.
Im Display erscheint das SD-Kartensymbol D
2. Zum Herausnehmen kurz auf die SD-Karte driicken und SD-Karte entnehmen.

Wenn Sie die SD-Karte verschicken mdchten: SD-Karte mit Namen und
Geburtsdatum versehen, um Verwechslungen beim Arzt oder Fachhandler zu
vermeiden.
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4.11 Akku (optional) verwenden

Ihr Gerat kann optional mit einem internen Akku ausgestattet sein. Wenn das Gerat
nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen ist oder die Stromversorgung ausfallt,
Ubernimmt der Akku automatisch die Versorgung des Gerates.

4.11.1 Allgemeine Hinweise

Die Akkulaufzeit ist von den Beatmungseinstellungen sowie der
Umgebungstemperatur abhangig.

Berlicksichtigen Sie bei Ihrer Zeitplanung, dass sich bei niedrigen oder sehr hohen
AuBentemperaturen die Akkulaufzeit deutlich reduziert.

Wenn der Alarm Akkukapazitat kritisch erscheint, ist nur noch etwa 10%
Restkapazitat vorhanden. Wenn der Alarm Akkukapazitét sehr kritisch

erscheint, wird sich das Gerat in wenigen Minuten abschalten (weniger als 5 %
Restkapazitat). Halten Sie eine alternative Beatmungsmdglichkeit bereit.

Wurden Gerat und Akku auBerhalb der angegebenen Betriebstemperaturen gelagert,
kann das Gerét erst in Betrieb genommen werden, wenn sich das Geréat auf die
zulassige Betriebstemperatur erwarmt oder abgekhlt hat.

4.11.2 Akku laden

Der Akku wird automatisch geladen, sobald das Gerat mit dem Stromnetz verbunden
ist. Die durchlaufenden Segmente der Akku-Anzeige zeigen den Ladevorgang an.
Wenn die Akku-Anzeige 5 Segmente anzeigt und nicht mehr blinkt, ist der Akku voll
geladen.
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5.1 Im Gerat navigieren

5 Einstellungen in den Meniis

AKTION

ERGEBNIS

IM MENU

INNERHALB EINES MENU-
PUNKTES

Funktionstaste
dricken

[~ ]

Funktion wird im Display direkt Uber der Taste angezeigt
(z. B. MenUs System, softSTART/softSTOPP oder
Ventilation, Report oder Zuriick).

Drehknopf nach links
drehen

Nach oben navigieren

Wert verringern

Drehknopf nach rechts
drehen

Nach unten navigieren

Wert erh6hen

Auf den Drehknopf
drucken

MenuUpunkt auswahlen

Eingestellten Wert
bestatigen

Home-Tast
drc[)]Tlfenas )

Zurtick zum Startbildschirm

Monitor-Taste
dricken

Wechselt zwischen verschiedenen Bildschirmansichten.
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5.2 Patientenmeni

5.2.1 Struktur Patientenmenii

System |

Alarmlautstarke

Therapieende*

Helligkeit

Schlauchsysteme

Report |

i Alarmliste

Ereignisliste

Alarm-/Ereignisliste

Trends**

|
Befeuchterstufe | ParameterUbersicht
Autostart | Geratenutzung
Time Filter | Geratestatus
Datum/Uhrzeit | W'
Geratestatus |

Variiert je nach Konfiguration

*nur prisma VENT50, prisma VENT 50-C
**muss im Expertenmen( aktiviert werden

5.2.2 Patientenmenii - System

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Parametern in diesem Mend.

Weitere Informationen zum Navigieren durch das Menu: Siehe ,,5.1 Im Gerat

navigieren”, Seite 28.

PARAMETER BESCHREIBUNG
Alarmlautstarke Hier konnen Sie die Alarmlautstarke einstellen.
Helligkeit Hier kénnen Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

Therapieende
(nur prisma VENT50 und
prisma VENT50-C)

Hier kdnnen Sie sehen, ob der Alarm bei Therapieende
bzw. zu Beginn der softSTOPP-Auslosung aktiviert/
deaktiviert ist.
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Schlauchsysteme

Hier konnen Sie sehen, welches Schlauchsystem
verwendet wird und den Schlauchtest durchfihren.

Wahrend des Schlauchtests muss die O,-Einspeisung
abgeschaltet sein.

Fur die Genauigkeit der Therapie ist es hilfreich, diesen
Test bei Schlauchsystemwechseldurchzufuhren. Es
werden dabei Resistance, Compliance und Dichtigkeit
gepruft.

Befeuchterstufe

Hier konnen Sie die Befeuchterstufe des
Atemluftbefeuchters einstellen. Welche Einstellung fir
Sie geeignet ist, hangt von der Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit ab. Bei trockenen Atemwegen erhéhen
Sie die Befeuchterstufe. Bei Kondenswasser im
Schlauchsystem verringern Sie die Befeuchterstufe.

Autostart

Hier kénnen Sie den Autostart ein- oder ausschalten.
Bei eingeschaltetem Autostart schaltet sich das Gerat
durch einen Atemstol3 in den Beatmungszugang ein.

Timer Filter

Hier kbnnen Sie die Erinnerungsfunktion fur den
Filterwechsel zurlicksetzen.

Datum/Uhrzeit

Hier kbnnen Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle
Datum einstellen.

Geratestatus

Hier finden Sie die folgenden Informationen:

e Gerdtename

e Seriennummer

e Firmware-Version

e Informationen zum Akku (wenn vorhanden)

e PIC*

¢ Ubertragen bis*

¢ ID-Code*

*nur verflgbar, wenn ein Modem angeschlossen ist.

5.2.3 Patientenmenii - Ventilation

Das MenU Ventilation zeigt die Einstellungen der aktuellen Beatmungsparameter.

Welche Parameter angezeigt werden, variiert je nach eingestelltem Beatmungsmodus.

Dieses Meni kann nur im Expertenmen( bearbeitet werden. Im Patientenmodus
kénnen die Einstellungen nicht verdndert werden. Wenn im Gerat mehr als ein
vorkonfiguriertes Programm freigeschaltet ist, kann hier das Programm gewahlt

werden.
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5.2.4 Patientenmeni - softSTART/softSTOPP

Um das MenU softSTART/softSTOPP aufzurufen, muss das Gerat im Standby sein. Hier
kénnen, soweit vom Arzt oder Fachhandler freigeschaltet, die folgenden Parameter

eingestellt werden:

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE

BESCHREIBUNG

5-Minuten-Schritte im
vom Arzt oder
Fachhandler
vorgegebenen Rahmen
(z. B. 5 Min. bis
maximal 45 Min.).

SoftSTART-Zeit T

Hier kénnen Sie die Zeitspanne einstellen,
wahrend der der Beatmungsdruck im
Rahmen des softSTARTs auf den
Therapiedruck ansteigt.

Wenn diese Funktion nicht auswahlbar
ist, muss sie von lhrem Arzt oder
Fachhandler freigeschaltet werden.

0,2 hPa Schritte im
vom Arzt oder
Fachhéandler
vorgegebenenRahmen
(z. B. mindestens 4 hPa
bis 25 hPa).

SoftSTART-EPAP-
Druck

Hier konnen Sie den exspiratorischen
Druck einstellen, mit dem der softSTART
beginnt.

Wenn diese Funktion nicht auswahlbar
ist, muss sie von lhrem Arzt oder
Fachhandler freigeschaltet werden.

5-Minuten-Schritte im
vom Arzt oder
Fachhéandler
vorgegebenenRahmen
(z. B. 5 Min. bis
maximal 45 Min.).

softSTOPP-Zeit T

Hier kbnnen Sie die Zeitspanne einstellen,
wadhrend der der Beatmungsdruck im
Rahmen des softSTOPPs abgesenkt wird.
Wenn diese Funktion nicht auswahlbar
ist, muss sie von lhrem Arzt oder
Fachhandler freigeschaltet werden.

5.2.5 Patientenmenii - Report (Nutzungsdaten)

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Parametern in diesem Mend.
Weitere Informationen zum Navigieren durch das Menu: Siehe ,,5.1 Im Gerét

navigieren”, Seite 28.

PARAMETER BESCHREIBUNG
Alarmliste Listet die aufgetretenen Alarme auf.
Ereignisliste Listet die aufgetretenen Ereignisse auf.

Alarm-/Ereignisliste

Listet die aufgetretenen Alarme und Ereignisse in
chronologischer Reihenfolge auf.

Trends

Zugang zu den Trends, sofern diese tber das
Expertenment freigegeben wurden.
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PARAMETER

BESCHREIBUNG

ParameterUbersicht

Listet die eingestellten Parameter der
Beatmungsprogramme auf.

Geratenutzung Listet die Nutzungsdauer des Gerates auf.
Hier finden Sie die folgenden Informationen:
e (Gerdtename
e Seriennummer
e Firmware-Version
Gergtestatus ¢ [nformationen zum Akku (wenn vorhanden)

e PIC*
¢ Ubertragen bis*
¢ |D-Code*

*nur verflgbar, wenn ein Modem angeschlossen ist.

5.3 Expertenmenii

5.3.1 Expertenmenii aufrufen und verlassen
Home-Taste > 3 Sekunden gedruckt halten.

Oben links auf dem Display erscheint das Symbol . Das Expertenment ist
aufgerufen.

oder

Oben links auf dem Display erscheint das Symbol gg. Das Patientenmend ist
aufgerufen.
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5.3.2 Struktur Expertenmenii

System |

Beatmungsprogramm |

Schlauchsystem*

Schlauchsysteme I

Schlauchtest

Befeuchterstufe |

Alarmlautstarke

Ventilation |

_'

*nur prisma VENT50, prisma VENT50-C
**variiert je nach gewahltem Modus

Autom. Sperre

Datum/Uhrzeit

|

|

|

—' Autostart | Therapieende* |
Gerateeinstellungen |— Helligkeit |
Geratestatus | | sprache |

[ Timer Wartung |

Timer Filter |

Programm | Trends |
Modus | Therapiedaten l¢schen |
Beatmungsparameter** Werkseinstellungen setzen |
Alarme** | Druckeinheit |

|

|

***nur vorhanden, wenn

prismaCONNECT angeschlossen ist

Netzwerkeinstellungen***

Report
Alarmliste |
Ereignisliste
Alarm-/Ereignisliste |
Trends
Geratenutzung ParameterUbersicht |
Geratestatus |
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5.3.3 Expertenmenii - System

PARAMETER

BESCHREIBUNG

Beatmungsprogramme

Hier konnen Sie bis zu drei Programme fir den Patienten
vorkonfigurieren und freischalten.

Schlauchsysteme

Hier wahlen Sie zwischen Einschlauch-Ventilsystem und
Leckageschlauchsystem.

Schlauchtest

Hier kénnen Sie den Schlauchtest durchfuhren.

Fur die Genauigkeit der Therapie ist es hilfreich, diesen
Test bei Schlauchsystemwechsel durchzufthren. Es
werden dabei Resistance, Compliance und Dichtigkeit
gepruft.

Hier kdnnen Sie die Befeuchterstufe des

Befeuchterstufe Atemluftbefeuchters einstellen.
Hier kdnnen Sie die Ein-Ausschaltautomatik ein- oder
ausschalten.

Autostart

Bei eingeschalteter Ein-Ausschaltautomatik schaltet sich
das Gerat durch einen Atemstof in die Maske ein.

Gerateeinstellungen

Hier kdnnen Sie das Gerat konfigurieren (siehe ,,
Unterment Gerateeinstellungen”, Seite 34).

Geratestatus

Hier finden Sie die folgenden Informationen:

e Gerdtename

e Seriennummer

e Firmware-Version

e Informationen zum Akku (wenn vorhanden)

e PIC*

¢ Ubertragen bis*

¢ |D-Code*

*nur verflgbar, wenn ein Modem angeschlossen ist.

Untermenii Gerateeinstellungen

PARAMETER

BESCHREIBUNG

Alarmlautstarke

Hier konnen Sie die Alarmlautstarke einstellen.

Therapieende
(nur prisma VENT50,
prisma VENT50-C)

Hier kdnnen Sie den Alarm bei Therapieende bzw.
softSTOPP-Auslésung aktivieren/deaktivieren.

Helligkeit

Hier konnen Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

Sprache

Hier kénnen Sie die Sprache wahlen.
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Timer Wartung

Hier konnen Sie die Erinnerungsfunktion fur die nachste
Wartung aktivieren. Wahlen Sie den Zeitraum der
nachsten Wartung.

Nach erfolgter Wartung kénnen Sie hier die
Erinnerungsfunktion zurticksetzen.

Timer Luftfilter

Hier konnen Sie die Erinnerungsfunktion fir den
Filterwechsel aktivieren und zuriicksetzen.

Therapiedaten |6schen

Hier konnen Sie die Therapiedaten l6schen.

Trends

Hier kbnnen Sie , Trends” fur das Patientenment
aktivieren/deaktivieren.

Werkseinstellungen setzen

Hier kdnnen Sie das Gerat inklusive der Alarme auf
Werkseinstellungen zurlcksetzen.

Druckeinheit

Hier wahlen Sie die Druckeinheit.

Autom. Sperre

Hier konnen Sie einstellen, ob das Expertenmeni
automatisch verlassen wird, wenn langere Zeit keine
Eingabe vorgenommen wurde.

Datum/Uhrzeit

Hier konnen Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle
Datum einstellen.

Netzwerkeinstellungen

Hier konnen Sie die Netzwerkeinstellungen eingeben
(nur bei angeschlossenem Modul prismaCONNECT
vorhanden).

Beatmungsprogramme konfigurieren und freischalten

Sie kénnen im Therapiegerat bis zu drei Programme fiir den Patienten
vorkonfigurieren und freischalten. Wenn der Patient z. B. am Tag andere
Beatmungseinstellungen braucht als in der Nacht, kann er das Programm selbst

wechseln.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch falsch freigeschaltete Programme!
Durch die Wahl eines falschen oder nicht konfigurierten Programms kénnen die
Beatmungseinstellungen falsch sein und den Patienten gefahrden.

= Beatmungsprogramme nur freischalten, wenn sie fir den jeweiligen Patienten

konfiguriert wurden.

= Bei Patientenwechsel Gerat auf Werkseinstellungen zurticksetzen und
Programme deaktivieren.

1. Im MenU System > Beatmungsprogramme gewunschtes Programm aktivieren.

2. Um Einstellungen aus einem anderen Programm zu Gbernehmen, das
entsprechende Programm wahlen.

oder
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3. Um neue Einstellungen zu setzen, Nein wahlen.
Werkseinstellungen werden Ubernommen.

4. Im Menu Ventilation > Programm aktiviertes Programm wahlen und
Einstellungen (Modus, Parameter, Alarme) vornehmen.

5.3.4 Expertenmenii - Ventilation (Beatmungseinstellungen)

Im Menu Ventilation kénnen Sie

ein vorkonfiguriertes Beatmungsprogramm wahlen
einen Beatmungsmodus wahlen
Beatmungsparameter einstellen

Alarme einstellen

Welche Parameter und Alarme angezeigt und verandert werden kénnen, variiert je
nach eingestelltem Modus.

Einige Parameter beeinflussen sich gegenseitig. Wenn Sie einen dieser Parameter
andern, kann es zu automatischen Anpassungen der beeinflussten Parameter
kommen. Beispiel: Wenn Sie die Frequenz erhdhen und dadurch das eingestellte

T, max groBer als 67% der Periodenzeit T wird, wird T; max automatisch herabgesetzt.

BEATMUNGS-
PARAMETER

MODI LECKAGESCHLAUCHSYSTEM

MODI EINSCHLAUCH-VENTILSYS-

TEM

CPAP

ST

auto-
ST

aPCV

PSV

PCV | MPVp

MPVv

HFT

CPAP

IPAP

PEEP/EPAP

X

F

>

T;

X| X[ XX

X| X | X| X

XX | X | X

X | X | X| X

T; min

T; max

T; timed

Trigger
(Triggersensitivitat)

Zielvolumen'

X| X [ X[ X|X

X X | X[ X]| X

X X | XXX

Druckanstieg
(Druckanstiegsge-
schwindigkeit in
der
Inspirationsphase)
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LIAM

(nur prisma
VENT50, prisma
VENT50-C)

AirTrap Control?

EPAP nin

EPAP ax

AP insp

autoF

X | X| X | X| X

Volumen

HFT_FLOW

x

Alarme

X

X

X

X

X

X

T Anwahl Zielvolumen deaktiviert AirTrap Control

2 AirTrap Control nur anwahlbar, wenn Zielvolumen nicht aktiv

3

nur verfigbar mit Leckagesystem

DE
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DE

5.3.5Experten - Report (Nutzungsdaten)

PARAMETER

BESCHREIBUNG

Alarmliste

Listet die aufgetretenen Alarme mit Datum, Uhrzeit und
Dauer auf.

Es konnen bis zu 200 Alarme gespeichert werden. Ist
diese Grenze erreicht, wird der jeweils alteste Alarm
geloscht.

Die Alarmliste bleibt auch bei Ausfall der gesamten
Stromversorgung (Ausfall von Netz und internem Akku)
erhalten. Die Daten konnen in diesem Fall bis zu 2 Jahre
lang abgerufen werden. Nach Ablauf der zwei Jahre oder
nach Durchfiihrung einer Wartung wird die Alarmliste
Uberschrieben.

Ereignisliste

Listet die aufgetretenen Ereignisse auf.

Alarm-/Ereignisliste

Listet die aufgetretenen Alarme und Ereignisse in
chronologischer Reihenfolge auf.

Trends

Zugang zu den Trends.

ParameterUbersicht

Listet die eingestellten Parameter der
Beatmungsprogramme auf.

Listet die Nutzungsdauer des Gerates und des

Geratenutzung Befeuchters (wenn vorhanden) auf.
Hier finden Sie die folgenden Informationen:
e (Gerdtename
e Seriennummer
e Firmware-Version
Geratestatus ¢ Informationen zum Akku (wenn vorhanden)

e PIC*

o Ubertragen bis*

e ID-Code*

*nur verfugbar, wenn ein Modem angeschlossen ist.
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6 Beschreibung der Modi

6.1 Verfiigbarkeit nach Schlauchsystem und Geratetyp

prisma
Leckage- . VE_NT3Q . . .
schlauch- Emsclhlauch- prisma prisma prisma | prisma
system Ventilsystem VENTBO—C, VENT40-C | VENT50 | VENT50-C
prisma
VENT40
CPAP-Modus X B < X x .
S-Modus X _ X » - ,
ST-Modus X _ " ” x <
autoST-Modus X - M X x ”
T-Modus X _ X x < <
aPCV-Modus X X X " » x
PSV-Modus X X X X x .
PCV-Modus X X X X - .
MPVp-Modus X X _ N . .
MPVv-Modus X X _ - » <
HFT-Modus X - N X - <
LIAM-
Parameter X X - - X X

6.2 CPAP-Modus

Im CPAP-Modus fuhrt das Therapiegerat dem Patienten wéhrend der Therapie
kontinuierlich Atemluft mit einem konstanten Uberdruck zu. Dadurch bleiben die

Atemwege des Patienten offen.

6.2.1 Einstellbare Parameter im CPAP-Modus

PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

CPAP

4 hPa - 20 hPa

Hier rufen Sie die Skala auf und kénnen das
Druckniveau einstellen.

DE
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6.3 S-Modus

Im S-Modus wird die Atemunterstttzung durch die Spontanatmung des Patienten
eingeleitet und beendet. Das Therapiegerat unterstiitzt so den Patienten in seiner

Ventilation.

6.3.1 Einstellbare Parameter im S-Modus

PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

IPAP

4 hPa - 40 hPa

Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.

EPAP

4 hPa - 25 hPa

Hier stellen Sie den exspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.

Trigger
inspiratorisch

Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
von

e 1:sehrsensibel

bis

e 8: wenig sensibel

Trigger
exspiratorisch

95% - 5%

Hier stellen Sie die exspiratorische Triggersensitivitat
ein. Getriggert wird, wenn folgende Werte vom
Maximalflow erreicht sind:

von

®  95% (sehr sensitiv)

bis

® 5% (unsensitiv)

Trigger Auto

Auto

Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.

Zielvolumen

100 - 2.000 ml

Geschwindigkeit der Anpassung:

e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemzlige

e Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemzlige

e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa

Druckanstieg
(inspiratorisch)

AWN =

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:

von

e Stufe 1: 100 hPa/s

e Stufe 2: 80 hPa/s

e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s
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PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

Druckanstieg
(exspiratorisch)

AWN =

3
)
<

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:

von

e Stufe 1: 100 hPa/s

e Stufe 2: 80 hPa/s

e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s

e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung

AP jam:
0,2-36hPa
Tiuam:
1,5-6,0sek. | LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM Te Lam: LIAM @st ein druckkontrolliertes
. 0,5-9,0 sek. |Hyperinsufflationsmandver. LIAM kann zur
(Insufflation) N N
Dauer: Aus; UnterstUtzung von Hustenvorgdngen oder zum
1 min. - oo alveoldren Recruitment eingesetzt werden.
Anzahl: 1-10
Plateau-Signal:
Aus oder Ein
Aus; 5 — 45 min| Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die
EPAP in: Beatmung auf einem niedrigen EPAP,;,-Niveau und
4 —25 hPa erreicht nach Ablauf von T ., den EPAP.
DPjngp. SOft: Bei eingeschaltetem APy, Soft beginnt auch der
SoftSTART Aus oder Ein | IPAP auf einem niedrigerem Niveau und erreicht
nach Ablauf von T 5 den eingestellten [PAP.
Ist APjsp. SOft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstitzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
L Das Aktivieren von softSTOPP fthrt zu einer
softSTOPP ET34X5AH:ISH Druckabsenkung (IPAP und EPAP) Uber einen
einstellbaren Zeitraum (T ,55)-
Ti min 0,2-4s Hier stellen Sie die minimale Inspirationsdauer ein.
Ti max 0,2-4s Hier stellen Sie die maximale Inspirationsdauer ein.

6.4 ST-Modus

Im ST-Modus lassen sich feste Werte fur die Druckniveaus wahrend der Inspiration und

der Exspiration einstellen.

DE
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Im ST-Modus (S = spontan, T = timed) unterstutzt das Therapiegerat den Patienten in
seiner Ventilation, der Patient kann sowohl inspiratorisch, als auch exspiratorisch
triggern. Es konnen sowohl die durch die Spontanatmung des Patienten als auch die
vom Gerat ausgelosten Atemzlge Uberwiegen. Dadurch kénnen bei Bedarf
Atemstillstande und Hypoventilationsphasen sicher Gberbrickt, die Blutgase des
Patienten normalisiert und seine Atemarbeit reduziert werden.

6.4.1 Einstellbare Parameter im ST-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG

IPAP 4 hPa — 40 hPa Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.

EPAP 4 hPa— 25 hPa Hier stellen Sie den exspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.

s 0— 60 /min H|¢r stellgn Sie die Hintergrundfrequenz (F) pro
Minute ein.

T 0,2 - 4 sek Hier stellen Sie d|"e m|r?|ma|e Inspirationsdauer fur
spontane Atemzuge ein.

T oo 0,2 - 4 sek Hier stellen Sie d|"e ma?<|ma|e Inspirationsdauer fur
spontane Atemzuge ein.
Hier stellen Sie die Inspirationsdauer fur

T 0,2 - 4 sek mandatorische Atemzige ein. Der Wert auto wahlt

timed auto die optimale Inspirationsdauer zwischen T; in Und

T; max @utomatisch.
Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:

T von

ngger 1-8 e 1:sehrsensibel

inspiratorisch .
bis
e 8:wenig sensibel
Hier stellen Sie die exspiratorische Triggersensitivitat
ein. Getriggert wird, wenn folgende Werte vom

Triager Maximalflow erreicht sind:

exsggiratorisch 95% =5% jvon

P ®  95% (sehr sensitiv)

bis
* 5% (unsensitiv)

Trigger Auto Auto Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.

Triggersperrzeit | 0.6 - 5,0 sek. Inspiratorische Triggersignale werden im eingestellten

Zeitraum ignoriert.
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EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
Geschwindigkeit der Anpassung:
e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemziige
Zielvolumen 100 —2.000 ml |® Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemzlge
e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
. ! von
Druckanstieg 2 e Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) 3 e Stufe 2: 80 hPa/s
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:
1 von
Druckanstieg é e Stufe 1: 100 hPa/s
(exspiratorisch) 2 e Stufe 2: 80 hPa/s
max e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung
* AP pam:
0,2 - 36 hPa
* Tiuawm:
15-
6,0 sek.
* Tepam: LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM 0,5- LIAM ?st ein dr_uckkont.rlolliertes
(Insufflation) 9,0 sek. Hyperlnfufflatlonsmanover. LIA.M kann zur
e Dauer: Aus; |Unterstiitzung von Hustenvorgdngen oder zum
1 min. - |alveoldren Recruitment eingesetzt werden.
e Anzahl: 1 -
10
e Plateau-
Signal: Aus

oder Ein




44

PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

Deuten Atemzugverldufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die Frequenz
gesenkt, wobei die Inspirationszeit konstant bleibt.

AirTrap Control Aus oder An | Zur Vermeidung einer Unterversorgung ist AirTrap
Control mit einer Sicherheitsgrenze ausgestattet, die
bei einer maximal um 50% bzw. 0,8s. verlangerten
Exspiration liegt.

e Aus; 5-45 |Beiaktivierter softSTART-Funktion beginnt die
min Beatmung auf einem niedrigen EPAP,;,-Niveau und
o EPAPi: erreicht nach Ablauf von T .5, den EPAP.
4-25hPa |Beieingeschaltetem APyg, Softbeginntauch der IPAP
SoftSTART o AP, Soft: auf einem niedrigerem Niveau und erreicht nach
AUS gder Ein Ablauf von T ;. den eingestellten IPAP.
Ist APjsp SOft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstitzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
) | Das Aktivieren von softSTOPP fuhrt zu einer
softSTOPP gTaESAanan Druckabsenkung (IPAP und EPAP) (ber einen

einstellbaren Zeitraum (T ,5)-

6.5 autoST-Modus

Der Modus autoST kombiniert:

e Druckunterstttzung einer BlLevel Therapie

e Automatische Hintergrundfrequenz (autoF)

e Automatische Regelung des exspiratorischen Druckes gegen Obstruktionen

Dadurch kénnen bei Bedarf Atemstillstande und Hypoventilationsphasen sicher
Uberbrickt, die Blutgase des Patienten normalisiert und seine Atemarbeit reduziert

werden.

Durch die kontinuierliche Regelung der Hintergrundfrequenz autoF kann der Patient
jederzeit spontan Atmen und es werden zentrale Apnoe-Phasen verhindert.

6.5.1 Einstellbare Parameter im autoST-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
EPAPmin 4 hPa—25hPa |Hier stellen Sie den minimalen EPAP ein.
EPAPax 4 hPa—25hPa |Hier stellen Sie den maximalen EPAP ein.
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EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
Hier stellen Sie die Druckdifferenz zwischen IPAP
APinsp. 0 hPa—36 hPa |und EPAP ein:
aktueller EPAP-Wert + AP gy = IPAP 5
Hier kénnen Sie die automatische
. Hintergrundfrequenz aktivieren bzw. deaktivieren.
autoF 10- 22 AZfmin autoF springt bei fehlender Patiententriggerung ein,
us . "
Uberwacht das abgegebene Volumen und erhoht
die Hintergrundfrequenz bei Bedarf.
. Hier stellen Sie die Hintergrundfrequenz ein, wenn
Frequenz (F) 0-60/min | 5 itoF deaktiviert ist.
T, min 0,2 - 4 sek Hier stellen Sie di“e min_imale Inspirationsdauer fur
spontane Atemzige ein.
T, max 0,2 - 4 sek Hier stellen Sie di“e maximale Inspirationsdauer fur
spontane Atemzuge ein.
Hier stellen Sie die Inspirationsdauer fur
T timed 0,2 - 4 sek manda?orische At_em_nge ein. Der_ Wert auto wahlt
! auto die optimale Inspirationsdauer zwischen T; min und
T, max automatisch.
Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
. von
Tr|gger . 1-8 e 1:sehrsensibel
inspiratorisch .
bis
e 8: wenig sensibel
Hier stellen Sie die exspiratorische Triggersensitivitat
ein. Getriggert wird, wenn folgende Werte vom
Trigger Maximalflow erreicht sind:
exspiratorisch 95% —5% von iy
®  95% (sehr sensitiv)
bis
* 5% (unsensitiv)
Trigger Auto Auto Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.
. . Inspiratorische Triggersignale werden im
Triggersperrzeit 0.6 - 5,0 sek. eingestellten Zeitraum ignoriert.
Geschwindigkeit der Anpassung:
e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemzlge
Zielvolumen 100 —2.000 ml |e Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemzige

e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa
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PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:

1 von
Druckanstieg 2 e Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) 2 e Stufe 2: 80 hPa/s
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:
1 von
Druckanstieg é e Stufe 1: 100 hPa/s
(exspiratorisch) 2 e Stufe 2: 80 hPa/s
max e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung
Deuten Atemzugverldufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die
Frequenz gesenkt, wobei die Inspirationszeit
AirTrap Control Aus oder An konstant bleibt. Zur Vermeidung einer

Unterversorgung ist AirTrap Control mit einer
Sicherheitsgrenze ausgestattet, die bei einer
maximal um 50% bzw. 0,8s. verldngerten
Exspiration liegt.

e Aus;5-45min

Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die

e EPAP, Beatmung auf einem niedrigen EPAP,;,-Niveau und
4 - 25 hPa erreicht nach Ablauf von T 5, den EPAP.
o APy, Soft: Bei eingeschaltetem APy, Soft beginnt auch der
softSTART Aus oder Ein | PAP auf einem niedrigerem Niveau und erreicht
nach Ablauf von T ., den eingestellten IPAP.
Ist APjns SOft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstttzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
o Das Aktivieren von softSTOPP fuhrt zu einer
softSTOPP ETa4X'5Anl1JiSr; Druckabsenkung (IPAP und EPAP) tber einen

einstellbaren Zeitraum (T 1a5)-
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6.6 T-Modus

Im T-Modus |6st das Therapiegerat alle Atemztge aus. Dadurch ist eine maximale
Entlastung der Atemmuskulatur méglich.

Sie konnen feste Werte fur die Druckniveaus IPAP und EPAP einstellen.

6.6.1 Einstellbare Parameter im T-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
IPAP 4 hPa — 40 hPa Hier stellen Sie derj inspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.
EPAP 4 hPa — 25 hPa Hier stellen Sie derj exspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.
F 0 60 /min Higr stellgn Sie die Hintergrundfrequenz (F) pro
Minute ein.
Hier stellen Sie die Inspirationszeit ein.
Spontanatmung: Die Inspiration wird spatestens
T 0.5 -4,0 sek. ngch Ablauf vo?w T, beenzet. P
Mandatorischer Atemzug: T; ist fest eingestellt.
Geschwindigkeit der Anpassung:
e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemzlige
Zielvolumen 100-2.000 ml | Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 AtemzUge
e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
. 1 von
Druckanstieg 2 o Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) i e Stufe 2: 80 hPa/s
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:
1 von
Druckanstieg 2 e Stufe 1: 100 hPa/s
(exspiratorisch) i e Stufe 2: 80 hPa/s
max e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s
e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung
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EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
* AP am
0,2-36hPa
* Tiuam:
1,5-6,0 sek. |LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
e Topuam LIAM ist ein druckkontrolliertes
LIAM . . .
(Insufflation) 0,5-9,0 sek. Hyperlnfufﬂanonsmanover. LIA.I.\/I kann zur
e Dauer: Aus; Untersttitzung von Hustenvorgangen oder zum
1 min. - oo alveoldren Recruitment eingesetzt werden.
e Anzahl:1-10
e Plateau-Signal:
Aus oder Ein
Deuten Atemzugverlaufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die Frequenz
gesenkt, wobei die Inspirationszeit konstant bleibt.
AirTrap Control Aus oder An Zur Vermeidung einer Unterversorgung ist AirTrap
Control mit einer Sicherheitsgrenze ausgestattet, die
bei einer maximal um 50% bzw. 0,8s. verlangerten
Exspiration liegt.
* Aus; 5 — 45 min| Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die
e EPAP..: Beatmung auf einem niedrigen EPAP,,j,-Niveau und
4 - 25 hPa erreicht nach Ablauf von T 5, den EPAP.
o APy, Soft: Bei eingeschaltetem APy, Soft beginnt auch der
softSTART Aus oder Ein | IPAP auf einem niedrigerem Niveau und erreicht

nach Ablauf von T ., den eingestellten IPAP.

Ist APjns, SOft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstttzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.

DE
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Im aPCV-Modus unterstutzt das Therapiegerat den Patienten in seiner Ventilation, der
Patient kann inspiratorisch triggern. Es kénnen sowohl die durch die Spontanatmung

des Patienten als auch die vom Gerat ausgeldsten Atemzuge Uberwiegen. Dadurch

kénnen bei Bedarf Atemstillstande und Hypoventilationsphasen sicher tGberbriickt, die

Blutgase des Patienten normalisiert und seine Atemarbeit reduziert werden.

6.7.1 Einstellbare Parameter im aPCV-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
4 hPa — 40 hPa
(Leckageschlauch-
IPAP system) Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
4 hPa—-50hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
PEEP 4 hPa — 25 hPa Hier stellen Sie dep exspiratorischen positiven
Atemwegsdruck ein.
F 0- 60 /min H|§r stellgn Sie die Hintergrundfrequenz (F) pro
Minute ein.
Hier stellen Sie die Inspirationszeit ein.
: B Spontanatmung: Die Inspiration wird spatestens
T 0.5-4,0sek. nach Ablauf von T; beendet.
Mandatorischer Atemzug: T; ist fest eingestellt.
Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
T von
ngger 1-8 e 1:sehrsensibel
inspiratorisch .
bis
e 8:wenig sensibel
Trigger Auto Auto Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.
Triggersperrzeit 0,6 — 5.0 sek. Ihsplrator|sche Tlr|ggersl|gna|le werden im
eingestellten Zeitraum ignoriert.
Geschwindigkeit der Anpassung:
e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemzlge
Zielvolumen 100 -2.000 ml |e Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemzlige

e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa
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PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

Druckanstieg
(inspiratorisch)

NWN =

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:

von

e Stufe 1: 100 hPa/s

e Stufe 2: 80 hPa/s

e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s

Druckanstieg
(exspiratorisch)
(Leckage-
schlauchsystem)

AWN =

3
]
<

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:

von

e Stufe 1: 100 hPa/s

e Stufe 2: 80 hPa/s

e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s

e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung

LIAM
(Insufflation)

* AP pam
0,2 - 36 hPa
* Tiuawm:
1,5 - 6,0 sek.
* Teuam:
0,5 -9,0 sek.
Dauer: Aus;
1 min. - oo
e Anzahl: 1-10
¢ Plateau-Signal:

LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM ist ein druckkontrolliertes
Hyperinsufflationsmandver. LIAM kann zur
Unterstltzung von Hustenvorgangen oder zum
alveoldren Recruitment eingesetzt werden.

Aus oder Ein
Deuten Atemzugverldufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die
e g b de ool
(Leckage- Aus oder An i 9

schlauchsystem)

Unterversorgung ist AirTrap Control mit einer
Sicherheitsgrenze ausgestattet, die bei einer
maximal um 50% bzw. 0,8s. verlangerten
Exspiration liegt.
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EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
e Aus; 5-45min |Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die
* EPAPn: Beatmung auf einem niedrigen EPAP,i,-Niveau
4 - 25 hPa und erreicht nach Ablauf von T .5, den EPAP.
softSTART o AP, Soft: Aus | Bei eingeschaltetem APjngp Soft beginnt auch der
(Leckage- oder%in IPAP auf einem niedrigerem Niveau und erreicht
schlauchsystem) nach Ablauf von T 5 den eingestellten IPAP.
Ist APjsp Soft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstitzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
softSTOPP _ _ Das Aktivieren von softSTOPP fuihrt zu einer
(Leckage- ET%;AWL]’; Druckabsenkung (IPAP und EPAP) Uber einen

schlauchsystem)

einstellbaren Zeitraum (T 45

6.8 PSV-Modus

Im PSV-Modus lassen sich feste Werte fur die Druckniveaus wahrend der Inspiration
und der Exspiration einstellen.

Im PSV-Modus unterstiitzt das Therapiegerat den Patienten in seiner Ventilation, der
Patient kann sowohl inspiratorisch, als auch exspiratorisch triggern. Es kénnen sowohl
die durch die Spontanatmung des Patienten als auch die vom Gerat ausgelsten
Atemzlge Uberwiegen. Dadurch kénnen bei Bedarf Atemstillstande und
Hypoventilationsphasen sicher Uberbrickt, die Blutgase des Patienten normalisiert und
seine Atemarbeit reduziert werden.

6.8.1 Einstellbare Parameter im PSV-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER |\ eore BESCHREIBUNG
4 hPa - 40 hPa
(Leckage-
IPAP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
4 hPa—50 hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
4 hPa - 25 hPa
(Leckage-
PEEP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den exspiratorischen positiven
0 hPa—25 hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
F 0— 60 /min Hier stellen Sie die Hintergrundfrequenz (F) pro

Minute ein.
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PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

0,5 -4,0 sek.

Hier stellen Sie die Inspirationszeit ein.
Spontanatmung: Die Inspiration wird spatestens nach
Ablauf von T, beendet.

Mandatorischer Atemzug: T; ist fest eingestellt.

Trigger
inspiratorisch

Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
von

e 1:sehrsensibel

bis

e 8:wenig sensibel

Trigger
exspiratorisch

95% - 5%

Hier stellen Sie die exspiratorische Triggersensitivitat
ein. Getriggert wird, wenn folgende Werte vom
Maximalflow erreicht sind:

von

®  95% (sehr sensitiv)

bis

* 5% (unsensitiv)

Trigger Auto

Auto

Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.

Triggersperrzeit

0,6 — 5,0 sek.

Inspiratorische Triggersignale werden im eingestellten
Zeitraum ignoriert.

Zielvolumen

100 — 2.000 ml

Geschwindigkeit der Anpassung:

e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemziige

e Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemziige

e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa

Druckanstieg
(inspiratorisch)

AwN =

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
von

Stufe 1: 100 hPa/s
Stufe 2: 80 hPa/s
Stufe 3: 50 hPa/s
Stufe 4: 20 hPa/s

Druckanstieg
(exspiratorisch)
(Leckage-
schlauchsystem)

MwWN =

3
)
3

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:

von

e Stufe 1: 100 hPa/s

e Stufe 2: 80 hPa/s

e Stufe 3: 50 hPa/s

e Stufe 4: 20 hPa/s

e Stufe max: maximal langsame Druckanpassung
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EINSTELLBARE

PARAMETER |\ eo-r BESCHREIBUNG
* AP pam:
0,2 -36 hPa
* Tiuawm:
1,5-
6,0 sek.
* Tepam: LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM 0,5- LIAM ist ein druckkontrolliertes
(Insufflation) 9,0 sek. Hyperinsufflationsmanover. LIAM kann zur
e Dauer: Aus; |Unterstitzung von Hustenvorgangen oder zum
1 min. - oo alveoldren Recruitment eingesetzt werden.
e Anzahl: 1 -
10
e Plateau-
Signal: Aus
oder Ein
Deuten Atemzugverldufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die Frequenz
AirTrap Control gesenkt, wobei die Inspirationszeit konstant bleibt.
(Leckage- Aus oder An | Zur Vermeidung einer Unterversorgung ist AirTrap
schlauchsystem) Control mit einer Sicherheitsgrenze ausgestattet, die
bei einer maximal um 50% bzw. 0,8s. verlangerten
Exspiration liegt.
e Aus; 5-45 |Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die
min Beatmung auf einem niedrigen EPAP,;,-Niveau und
o EPAP,: erreicht nach Ablauf von T 5 den EPAP.
softSTART 4-25hpPa |Beieingeschaltetem AP, Softbeginnt auch der IPAP
(Leckage- e AP... Soft auf einem niedrigerem Niveau und erreicht nach
schlauchsystem) Aulgsgder Ein | Ablauf von T 1, den eingestellten IPAP.
Ist APjns, SOt ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstttzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
softSTOPP T Aus Das Aktivieren von softSTOPP fuhrt zu einer
(Leckage- 5T As nlfn Druckabsenkung (IPAP und EPAP) tber einen

schlauchsystem)

einstellbaren Zeitraum (T 1a5)-
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6.9 PCV-Modus

Im PCV-Modus |6st das Therapiegerat alle Atemzige aus. Dadurch ist eine maximale

Entlastung der Atemmuskulatur méglich.

Sie konnen feste Werte fur die Druckniveaus IPAP und EPAP einstellen.

6.9.1 Einstellbare Parameter im PCV-Modus

PARAMETER | S HSTEHBARE | gegchREIBUNG
4 hPa-40 hPa
(Leckage-
IPAP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
4 hPa-50hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
4 hPa - 25 hPa
(Leckage-
PEEP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den exspiratorischen positiven
0 hPa—-25hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
_ . Hier stellen Sie die Hintergrundfrequenz (F) pro
F 0 - 60/min Minute ein.
Hier stellen Sie die Inspirationszeit ein.
‘ 3 Spontanatmung: Die Inspiration wird spatestens
T 0.5 4,0 sek. nach Ablauf von T; beendet.
Mandatorischer Atemzug: T; ist fest eingestellt.
Geschwindigkeit der Anpassung:
e Stufe 1: 0,5 hPa alle 8 Atemziige
Zielvolumen 100-2.000 ml | Stufe 2: 1,0 hPa alle 5 Atemzuge
e Stufe 3: 1,5 hPa bei jedem Atemzug
AP: 0,2 - 36 hPa
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
, 1 von
Drucka”“!egh 2 o Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) 2 e Stufe 2: 80 hPa/s
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
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PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
Druck auf den EPAP gesenkt wird:

Druckanstieg 1 von
(exspiratorisch) % e Stufe 1: 100 hPa/s
(Leckage- 2 e Stufe 2: 80 hPa/s
schlauchsystem) max e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
¢ Stufe max: maximal langsame Druckanpassung
* AP pam
0,2-36hPa
* Tipam:
1.5-6,0sek. | LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM * Teyuam LIAM ist ein druckkontrolliertes
. 0,5-9,0 sek. [Hyperinsufflationsmanéver. LIAM kann zur
(Insufflation) N N
e Dauer: Aus; Unterstttzung von Hustenvorgangen oder zum
1 min. - o alveoldren Recruitment eingesetzt werden.

e Anzahl: 1-10
e Plateau-Signal:

Aus oder Ein
Deuten Atemzugverlaufe auf ein Air Trapping und
Anstieg des intrinsischen PEEP hin, wird die
e g e e e tone
(Leckage- Aus oder An ' 9

schlauchsystem)

Unterversorgung ist AirTrap Control mit einer
Sicherheitsgrenze ausgestattet, die bei einer
maximal um 50% bzw. 0,8s. verlangerten
Exspiration liegt.

softSTART
(Leckage-
schlauchsystem)

e Aus;5-45min

o EPAP:
4 - 25 hPa

L APiﬂSp. Soft:
Aus oder Ein

Bei aktivierter softSTART-Funktion beginnt die
Beatmung auf einem niedrigen EPAP,;,-Niveau und
erreicht nach Ablauf von T .5, den EPAP.

Bei eingeschaltetem APjq, Soft beginnt auch der
IPAP auf einem niedrigerem Niveau und erreicht
nach Ablauf von T 5 den eingestellten IPAP.

Ist APjsp. SOft ausgeschaltet, entspricht die
Druckunterstitzung immer der Differenz zwischen
IPAP und EPAP.
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6.10 MPVp-Modus

Der MPVp-Modus (mouth piece ventilation mode) ist ein Spontanatemmodus, bei dem
der Patient frei entscheidet, wann er eine Atemuntersttitzung bekommt. Der Druck
wird bei erkannter Inspiration angehoben und nach Erreichen des Zieldruckes wieder

abgesenkt.

6.10.1 Einstellbare Parameter im MPVp-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
4 hPa—40 hPa
(Leckage-
IPAP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
4 hPa—50hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
Tr von
‘nager 1-8 e 1:sehr sensibel
inspiratorisch .
bis
e 8:wenig sensibel
Trigger Auto Auto Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.
. . B Inspiratorische Triggersignale werden im
Triggersperrzeit 0.6 - 5,0 sek. eingestellten Zeitraum ignoriert.
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
. 1 von
Druckanstieg % e Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) 2 e Stufe 2: 80 hPass
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
* AP M
0,2 - 36 hPa
* Tiuam
1,5-6,0sek. [ LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM * Tepam LIAM ist ein druckkontrolliertes
) 0,5-9,0 sek. [Hyperinsufflationsmandéver. LIAM kann zur
(Insufflation) N N
e Dauer: Aus; Unterstltzung von Hustenvorgangen oder zum
1 min. - oo alveoldren Recruitment eingesetzt werden.

e Anzahl: 1-10
e Plateau-Signal:
Aus oder Ein
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6.11 MPVv-Modus

Der MPVv-Modus (mouth piece ventilation mode) ist ein Spontanatemmodus, bei dem
der Patient frei entscheidet, wann er eine Atemuntersttitzung bekommt. Der Druck
wird bei erkannter Inspiration angehoben und nach Erreichen des Zielvolumens wieder

abgesenkt.

6.11.1 Einstellbare Parameter im MPVv-Modus

EINSTELLBARE

PARAMETER WERTE BESCHREIBUNG
4 hPa - 40 hPa
(Leckage-
IPAP schlauchsystem) | Hier stellen Sie den inspiratorischen positiven
4 hPa—50 hPa | Atemwegsdruck ein.
(Einschlauch-
Ventilsystem)
Volumen 300 —-2.000 ml | Hier stellen Sie das abgegebene Volumen (V;) ein.
Hier stellen Sie die Triggersensitivitat ein:
Tr von
noger 1-8 e 1:sehrsensibel
inspiratorisch .
bis
e 8: wenig sensibel
Trigger Auto Auto Hier wird der Trigger automatisch gesetzt.
. . B Inspiratorische Triggersignale werden im
Triggersperrzeit 0.6 - 5,0 sek. eingestellten Zeitraum ignoriert.
Hier stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der der
IPAP erreicht wird:
. 1 von
Druckanstieg % e Stufe 1: 100 hPa/s
(inspiratorisch) 2 * Stufe 2: 80 hPa/s
e Stufe 3: 50 hPa/s
e Stufe 4: 20 hPa/s
* APpam:
0,2 - 36 hPa
* Tiuam
1,5-6,0sek. [LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver):
LIAM * Teyuam LIAM ist ein druckkontrolliertes
. 0,5-9,0 sek. [Hyperinsufflationsmanéver. LIAM kann zur
(Insufflation) N N
e Dauer: Aus; Untersttzung von Hustenvorgangen oder zum
1 min. - o alveoldren Recruitment eingesetzt werden.

e Anzahl: 1-10
e Plateau-Signal:

Aus oder Ein
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6.12 HFT-Modus

Im High-Flow-Modus (HFT-Modus) fordert das Gerat den eingestellten Flow zu einem
externen, HFT-geeigneten Befeuchter. Dieser konditioniert das Atemgas bzgl.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Patientenanschluss erfolgt mittels HFT-
geeignetem Zubehor.

6.12.1 Einstellbare Parameter im HFT-Modus

PARAMETER

EINSTELLBARE
WERTE

BESCHREIBUNG

HFT

5-60 I/min

Im HFT-Modus dient das Gerét als Flowquelle far die
High-Flow-Therapie.
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Hygienische Aufbereitung

A WARNUNG

Infektionsgefahr bei dem Wiedereinsatz des Geréts!

Bei der Verwendung des Gerats durch mehrere Patienten kénnen Infektionen
Ubertragen werden.

= Einmalartikel nicht wiederverwenden.

= Beim Einsatz an mehreren Patienten Bakterienfilters verwenden.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch kontaminiertes oder infiziertes Schlauchsystem!
Ein kontaminiertes oder infiziertes Schlauchsystem kann Kontaminationen oder
Infektionen auf den nachsten Patienten Ubertragen.

= Einwegschlauchsysteme nicht wieder aufbereiten.
= Mehrwegschlauchsysteme korrekt hygienisch aufbereiten.

7.1 Alilgemeine Hinweise

Tragen Sie bei der Desinfektion geeignete Schutzausristung.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Desinfektionsmittels.

Das Therapiegerat ist nach hygienischer Aufbereitung durch den autorisierten
Fachhandler fur den Wiedereinsatz bei weiteren Patienten geeignet.

7.2 Fristen
FRIST AKTION
Wochentlich Ggrat reinigen (siehe ,7.3.1 Gerat und Komponenten reinigen”,
Seite 60).
Luftfilter reinigen (siehe ,, 7.4 Luftfilter (grauer Filter) reinigen”,
. Seite 61).
Monatlich

Pollenfilter ersetzen (siehe ,, 7.5 Pollenfilter (weiBer Filter)
ersetzen”, Seite 62).

Alle 6 Monate | Luftfilter ersetzen.

Alle 12 Monate | Schlauchsystem ersetzen.

Gerat vor dem Wiedereinsatz vom Fachhandler hygienisch

Bei aufbereiten lassen oder erweiterte hygienische Aufbereitung
Patientenwechsel| durchfthren (siehe ,,7.3.2 Erweiterte hygienische Aufbereitung
bei Patientenwechsel”, Seite 60).
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7.3 Gerat hygienisch aufbereiten

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!
Eindringende Flussigkeiten kénnen zu einem Kurzschluss fihren, den Anwender
verletzen und das Gerat beschadigen.

= Gerat vor der hygienischen Aufbereitung von der Stromversorgung trennen.
= Gerat und Komponenten nicht in Flussigkeiten eintauchen.
= Gerat und Komponenten nicht mit Flussigkeit GbergieBen.

HINWEIS

Sachschaden durch eindringende Fliissigkeiten!
Eindringende Flussigkeiten kdnnen das Gerat beschadigen.

= Schlauchsystem nur vollstandig trocken verwenden.

Wenn Sie ein beheizbares Schlauchsystem oder ein Schlauchsystem mit aktivem
Ausatemventil verwenden, beachten Sie die zugehdérige Gebrauchsanweisung.

13.1 Gerat und Komponenten reinigen

1. Gerat und Komponenten gemaB nachfolgender Tabelle reinigen:

TEIL

REINIGUNG

Gehause inkl. Gerateausgang/
-eingang, Netzanschlussleitung

Feucht abwischen: Wasser oder milde Seife verwenden.

Hochglanzober-
flachen am Gehéuse

Feucht abwischen: Wasser oder milde Seife verwenden;
kein Microfasertuch verwenden.

Leckageschlauchsystem

Einschlauch-Ventilsystem

Schlauchsysteme fur Mundstuck-
beatmung

Spulen: Warmes Wasser und milde Seife verwenden.
Vollstandig trocknen lassen.

Beheizbare Schlauchsysteme

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. Bei
der Anwendung bzw. Aufbereitung Beschadigungen
vermeiden, insbesondere am Anschlusskabel und an der
inneren Schutzfolie Uber dem Heizdraht.

Maske

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

2. Funktionskontrolle (siehe , 7.6 Funktionskontrolle”, Seite 62) durchfihren.

7.3.2 Erweiterte hygienische Aufbereitung bei Patientenwechsel

1. Luftfilter, Pollenfilter und

Bakterienfilter ersetzen.
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2. Gerat und Komponenten gemaB nachfolgender Tabelle aufbereiten:

TEIL

DESINFEKTION

STERILISATION

Gehause inkl. Gerateausgang/
-eingang, Netzanschlussleitung

Hochglanzober-
flachen am Gehause

Wischdesinfizieren (Empfehlung:
terralin® protect oder perform
advanced Alcohol EP)

Nicht zulassig

Leckageschlauchsystem

Tauchdesinfizieren
(Empfehlung: gigasept FF®).
Schlauchsystem mit klarem
Wasser ausspllen und grtndlich
ausschatteln.

Schlauchsystem trocknen.

Nicht zulassig

Einschlauch-Ventilsystem

Schlauchsysteme fir Mundsttck-
beatmung

Nicht fur die Wiederverwendung
geeignet. Beachten Sie die
zugehorige
Gebrauchsanweisung.

Nicht zulassig

Beheizbare Schlauchsysteme

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. Bei
der Anwendung bzw. Aufbereitung Beschadigungen
vermeiden, insbesondere am Anschlusskabel und an
der inneren Schutzfolie Gber dem Heizdraht.

Maske

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

3. Funktionskontrolle (siehe , 7.6 Funktionskontrolle”, Seite 62) durchfthren.

7.4 Luftfilter (grauer Filter) reinigen

1. Luftfilter unter flieBendem Wasser reinigen.

2. Luftfilter trocknen lassen.
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7.5 Pollenfilter (weiBBer Filter) ersetzen

1. Luftfilter 1 entnehmen.
2. WeiBen Pollenfilter 2 ersetzen.

3. Luftfilter 1 wieder in die Halterung einsetzen.

7.6 Funktionskontrolle

Fuhren Sie nach jeder hygienischen Aufbereitung, nach jeder Instandsetzung,
mindestens jedoch alle 6 Monate eine Funktionskontrolle durch.

1. Geréat auf duBere Beschadigungen prifen.

2. Stecker und Kabel auf duBere Beschadigungen prufen.

3. Komponenten auf korrekten Anschluss an das Gerat prufen.

4. Gerat an die Stromversorgung anschlieBen (siehe 4.1 Gerat aufstellen”, Seite 17).

5. softSTART gegebenenfalls abbrechen (siehe ,4.9 softSTART ein- und
ausschalten”, Seite 25).

6. Gerat einschalten.

7. Schlauchsystem verschlieBen.

8. Angezeigten Druck im Display mit dem verordneten Druck vergleichen.

9. Um die Alarmfunktion zu prufen:

¢ Beim Einschalten darauf achten, dass Alarmquittierungstaste
dann rot aufleuchtet.

zuerst gelb und

e Schlauchsystem vom Gerét abziehen.
Der Alarm Diskonnektion wird ausgel®st und ein Alarmton ertont.

10. Wenn ein interner Akku vorhanden ist:
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7 Hygienische Aufbereitung -

e Gerdt von der Netzversorgung trennen.
Ein Alarm ertont. Der Akku Ubernimmt die Stromversorgung.

e Gerat an die Netzversorgung anschlieBen.
Die Netzspannungsanzeige leuchtet grun.

11. Wenn einer der Punkte nicht in Ordnung ist oder die Druckabweichung > 1 hPa ist:
Geréat nicht einsetzen und Fachhandler kontaktieren.
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8 Alarme und Stérungen

Es werden zwei Arten von Alarmen unterschieden: Physiologische Alarme betreffen
die Beatmung des Patienten. Technische Alarme betreffen die Konfiguration des
Gerates.

Bei Auslieferung oder wenn das Gerat zurickgesetzt wurde, sind alle physiologischen
Alarme deaktiviert. Die technischen Alarme sind aktiv und nicht konfigurierbar.

8.1 Anzeigereihenfolge von Alarmen

Alarme gliedern sich in die drei Prioritatsstufen niedrig , mittel und
hoch

Werden mehrere Alarme gleichzeitig ausgel6st, wird immer der Alarm mit der
hochsten Prioritat zuerst angezeigt.

Der Alarm niedrigerer Prioritat bleibt erhalten und wird nach Beheben des Alarms
hoherer Prioritat wieder angezeigt.

8.2 Physiologische Alarme deaktivieren

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Deaktivierung oder Stummschaltung von Alarmen!

Die Deaktivierung oder Stummschaltung von Alarmen kann den Patienten gefahrden.

= Nur Alarme deaktivieren oder stumm schalten, die den Zustand des Patienten
nicht gefahrden.

= Lautstarke der Alarmténe so hoch einstellen, dass der Alarmton gehdrt wird.

Als behandelnder Arzt kénnen Sie entscheiden, welche physiologischen Alarme Sie im
Meni Ventilation aktivieren /), deaktivieren &) oder stumm schalten 2

Je nach gewahltem Beatmungsmodus sind verschiedene Alarme konfigurierbar.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unplausible Alarme!

Unplausible Alarme kénnen verhindern, dass das Gerat einen Alarm auslést und
gefahrden damit den Patienten. Das Gerat ist nicht fir die lebenserhaltende
Beatmung bestimmt.

= Alarme sinnvoll einstellen.
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8.3 Alarme stumm schalten

1. Alarm fur 120 Sekunden stumm schalten: Alarm-Quittierungstaste
Die Stérung wird weiterhin in der Statuszeile angezeigt und die Alarm-
Quittierungstaste blinkt, bis die Stérung behoben wurde.

2. Alle akustischen Alarmsignale ftir 2 Minuten stumm schalten:
AIarm—Quittierungstaste lange drcken.

8.4 Physiologische Alarme

dricken.

ANZEIGE URSACHE MABNAHME

Keine Spontanatmung

Apnoe . . Einstellungen vom behandelnden
innerhalb der eingestellten ; .

. Arzt Uberprtfen lassen.
Zeit.

Druck hoch Maximaler Druck Einstellungen vom behandelnden
Uberschritten. Arzt Uberprufen lassen.
Mindesttherapiedruck Verschmutzte Filter reinigen bzw.
unterschritten. wechseln.

Druck niedrig Beatmungszugang undicht. | Beatmungszugang neu einstellen.
Beatmungszugang defekt. Beatmungszugang ersetzen.

Einstellungen vom behandelnden

Einstellungen nicht plausibel. Arzt tberprifen lassen,

Frequenz hoch Maximale Atemfrequenz wird | Einstellungen vom behandelnden

Uberschritten. Arzt Uberprufen lassen.

Frequenz niedrig | \jindestatemfrequenz wird | Einstellungen vom behandelnden

unterschritten. Arzt Uberprtfen lassen.

Verbindung vom Gerat Uber das

Leckage hoch Schlauchsystem bis zum

Undichtigkeit Beatmungszugang am Patienten
Uberprufen.

Minutenvolumen

hoch Maximales Minutenvolumen | Einstellungen vom behandelnden
Uberschritten. Arzt Uberprufen lassen.

Minutenvolumen

niedrig Minimales Minutenvolumen | Einstellungen vom behandelnden
unterschritten. Arzt Uberprufen lassen.
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Puls hoch

Einstellungen der
Beatmungsparameter nicht
geeignet (obere
Alarmeinstellung der
Pulsfrequenz des Patienten
Uberschritten).

Alarm-Einstellungen nicht
plausibel

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprufen lassen.

Puls niedrig

Alarm-Einstellungen nicht
plausibel (untere
Alarmeinstellung der
Pulsfrequenz des Patienten
unterschritten).

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprufen lassen.

SpO, hoch

Obere Alarmeinstellung der
Sauerstoffsattigung des
Patienten Uberschritten.

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprufen lassen.

SpO, niedrig

Beatmungszugang fehlerhaft
oder defekt.

Beatmungszugang Uberprtfen und
ggf. ersetzen.

Sauerstoffeinleitung fehlerhaft
oder zu gering.

Einstellungen der
Beatmungsparameter nicht
geeignet.

Alarm-Einstellungen nicht
plausibel (untere
Alarmeinstellung der
Sauerstoffsattigung des
Patienten unterschritten).

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprufen lassen.

Tidalvolumen hoch

Leckage im Schlauchsystem.

Leckage suchen und beheben. Wenn
notwendig: Schlauchsystem
ersetzen.

Patient atmet mit.

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprufen lassen.
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ANZEIGE

URSACHE

MABNAHME

Filter verschmutzt.

Filter reinigen bzw. wechseln.

Beatmungszugang undicht
oder defekt.

Kopfhaube/-banderung so
einstellen, dass der
Beatmungszugang dicht sitzt. Wenn
notwendig: ersetzen.

Tidalvolumen

Beatmungszugang defekt.

Beatmungszugang ersetzen.

niedri : : :
2 Einstellungen n.'Cht plausibel Einstellungen vom behandelnden

(untere Alarmeinstellung des Arzt tiberpriifen lassen
Tidalvolumens Uberschritten). '
Mindestvolumen wird im
Modus MPVv nicht innerhalb | Einstellungen vom behandelnden
der vorgegebenen Zeit Arzt Uberprufen lassen.
erreicht.
Nur prisma VENT50 und prisma VENT50-C

ARP Limit

Patient und Gerat asynchron.

Gerateeinstellungen Uberprufen.

8.5 Technische Alarme

ANZEIGE URSACHE MABNAHME
Service notwendig. | Technischer Fehler, der nur
Bitte kontaktieren Sie | von einem autorisierten

lhren Fachhandler /
Betreuer.

Fachhandler behoben werden
kann.

Gerat instandsetzen lassen.

Akku defekt. Service

Akku defekt.

Akku ersetzen lassen.

notwendig. .
Gerat defekt. Gerat instandsetzen lassen.
Akku nicht Akku defekt.
vorhanden. Service .
notwendig. Verwendung eines nicht Gerét instandsetzen lassen.

zugelassenen Akkus.

Akkukapazitat sehr
kritisch

Akku leer (unter 5%
Restkapazitat).

Gerat an die Netzversorgung
anschlieBen.

Akkukapazitat
kritisch

Akku leer (unter 10%
Restkapazitat).

Gerat an die Netzversorgung
anschlieBen.
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Akku ] o

temperaturbedingt Gerat bei einer

abgeschaltet Akku zu warm. Umgebungstemperatur von 5 °C bis
40 °C betreiben.

Lebensdauer

erreicht. Akku
ersetzen lassen

Die Lebensdauer des Akkus ist
erreicht.

Akku ersetzen lassen.

Akkutemperatur
hoch

Akku zu warm.

Gerat bei einer

Umgebungstemperaturvon 5 °C bis

40 °C betreiben.

Akku nicht erkannt.
Service notwendig

Akku defekt.

Akku ersetzen lassen.

Geréat defekt.

Gerat instandsetzen lassen.

Ansaugbereich
verdeckt. Bitte halten
Sie den
Ansaugbereich frei.

Ansaugbereich verdeckt.

Ansaugbereich freihalten.

Dauerhafte
Diskonnektion;
Atemschlauch und
Patientenanschluss
Uberprufen

Schlauchsystem ist nicht
richtig oder gar nicht an das
Gerat angeschlossen.

Gerat wird mit offenem (nicht
angelegtem)
Beatmungszugang betrieben.

Verbindung vom Gerat Uber das
Schlauchsystem bis zum
Beatmungszugang am Patienten
Uberprufen.

Ruckatmung

Patientenventil 6ffnet nicht in
der Exspiration (z. B. aufgrund
von Medikamenten verklebt).

Zu hohes Ruckatemvolumen
des Patienten bei hoher
Frequenz.

Schlauchsystem Gberprafen und
gegebenenfalls ersetzen.

Fehler
Schlauchsystem

Ventilsteuerschlauch und
Druckmessschlauch

Verschlauchung prufen.

vertauscht.
Ventilsteuerschlauch Prufen, dass Ventilsteuerschlauch
abgeknickt. nicht blockiert ist.
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ANZEIGE URSACHE MABNAHME
Ventilsteuerschlauch auf
Ventilsteuerschlauch Beschadigungen prufen. Wenn
zwischen Gerat und notwendig: Schlauchsystem
Patientenventil ist fehlerhaft |ersetzen.
Fehler angeschlossen. Ventilsteuerschlauch richtig

Schlauchsystem

anschlieBen.

Ventilsteuerschlauch und
Druckmessschlauch

Verschlauchung prufen.

vertauscht.
Ventilsteuerschlauch Prufen, dass Ventilsteuerschlauch
abgeknickt. nicht blockiert ist.

Leckage niedrig

Kein Leckage-Ausatemsystem
vorhanden.

Leckage-Ausatemsystem
anschlieBen.

Geblaselberhitzung

Geblasetemperatur zu hoch.
Kuhlluftfilter verschlossen.

Kahlluftfilter prifen. Wenn
notwendig: Kthlluftfilter vom
Fachhandler ersetzen lassen.

Therapie beendet

Gerat ist ausgeschaltet.

Therapieende mit softSTOPP,
Gerat ist ausgeschaltet.

Gerat wieder einschalten.

Diskonnektion.
Atemschlauch und
Patientenanschluss
Uberprufen

Schlauchsystem ist nicht
richtig oder gar nicht an das
Gerat angeschlossen.

Gerat wird mit offenem (nicht
angelegtem)
Beatmungszugang betrieben

Verbindung vom Gerat Uber das
Schlauchsystem bis zum
Beatmungszugang am Patienten
Uberprufen.

Leckage aufgrund fehlender
oder defekter Abdeckung /
Atemluftbefeuchter.

Anschluss der Abdeckung oder des
Atemluftbefeuchters an das Gerat
prafen.

Abdeckung oder
Atemlufbefeuchter
anschlieBen.

Leckage aufgrund fehlender
oder defekter Abdeckung /
Atemluftbefeuchter.

Anschluss der Abdeckung oder des
Atemluftbefeuchters an das Gerat

prufen. Bleibt der Alarm weiterhin:
Gerat instandsetzen lassen.

Atemschlauch oder
Gerdteausgang
blockiert

Schlauchsystem abgeknickt
oder blockiert.

Prufen, dass Schlauchsystem und
Gerdateausgang nicht blockiert sind.
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Verschlauchung prufen. Wenn
, , notwendig: Atemschlauch
Einschlauch-Ventilsystem erneuern.
gewadhlt. Kein Einschlauch-
; Schlauchsystem wechseln.
Ventilsystem angeschlossen. | =
Fehler Einstellungen vom behandelnden

Schlauchsystem

Arzt Uberprufen lassen.

Leckageschlauchsystem
gewahlt, Einschlauch-
Ventilsystem angeschlossen.

Schlauchsystem wechseln.

Einstellungen vom behandelnden
Arzt Uberprtfen lassen.

Druckmessschlauch nicht
richtig angeschlossen.

Verschlauchung prifen.

SpO,-Messung
fehlerhaft

SpO,-Sensor defekt.

SpO,-Sensor ersetzen. Bleibt der
Alarm weiterhin: Modul ersetzen.

SpO,-Sensor nicht richtig
angeschlossen.

SpO,-Sensor richtig anschlieBen.
Bleibt der Alarm weiterhin: SpO,-
Sensor ersetzen.

SpO,-Sensor nicht
angeschlossen

Kein SpO,-Sensor
angeschlossen.

SpO,-Sensor anschlieBen. Bleibt der

Alarm weiterhin: Modul ersetzen.

SpO,-Signal schwach

SpO,-Sensor nicht richtig an
den Finger angeschlossen.

Verbindung mit dem Finger prufen.

Signal durch Nagellack oder
Verunreinigungen gestort.

Nagellack entfernen. Finger
reinigen.

Akku
ladt nicht aufgrund
von Ubertemperatur

Akku zu warm.

Gerat bei einer

Umgebungstemperatur von 5 °C bis

40 °C betreiben.

Interner Akku ladt
nicht aufgrund von

Gerét bei einer

Untertemperatur Akku zu kalt. Umgebungstemperatur von 5 °C bis
40 °C betreiben.
Akkuladung nicht
maoglich. Service
Akku defekt. Akku ersetzen lassen.

notwendig
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ANZEIGE

URSACHE

MABNAHME

Modul
prismaCONNECT
defekt. Bitte
kontaktieren Sie
lhren Fachhandler /
Betreuer

Modul prismaCONNECT
defekt.

Modul ersetzen lassen.

Modul prisma
CHECK nicht
vorhanden.

Modul prisma CHECK defekt
oder nicht angeschlossen.

Modul ersetzen lassen oder korrekt
anschlieBen.

Uhr nicht gestellt.

Interne Uhr nicht eingestellt.

Uhr vom Fachhandler einstellen
lassen, damit Therapieverlauf
korrekt aufgezeichnet wird.

Geratim
Akkubetrieb!

Netzversorgung ausgefallen.

Netzanschlussleitung auf sichere
Verbindung prufen. Funktion der
Steckdose Uberprufen.

Gerat auf Akkubetrieb
umgestellt.

Alarm-Quittierungstaste dricken.
Das Gerat befindet sich im
Akkubetrieb.

Display erloschen.
Akustisches und
optisches Signal fur
mindestens 120
Sekunden, keine
Displayanzeige.

Netzversorgung ausgefallen
und Akku (falls vorhanden)
entladen.

Netzanschlussleitung auf sichere
Verbindung prufen. Funktion der
Steckdose Uberprufen. Bei
vorhandenem Akku: Gerat ans
Stromnetz anschlieBen und Akku
laden.

Gerat defekt.

Gerét instandsetzen lassen.

NUR HFT-MODUS

Flow nicht
erreichbar.

FiO, kontrollieren,
Floweinstellung oder
Zubehor andern.

Eingestellter Flow kann nicht
angewendet werden.

Obere Flowgrenze: niedrigeren HFT-
Flow einstellen und O,-Zufuhr
anpassen oder Zubehor mit
kleinerem Widerstand verwenden.

Untere Flowgrenze: hoheren HFT-
Flow einstellen und O,-Zufuhr
anpassen oder Zubehoér mit
hoherem Widerstand verwenden.
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prismaAQUA
angeschlossen
Geeigneten externen
Befeuchter
verwenden.

prismaAQUA im HFT-Modus
nicht erlaubt.

prismaAQUA vom Therapiegerat
trennen und externen Befeuchter
mit HFT-Eignung anschlieBen.

8.6 Stérungen

STORUNG/STORUNGS-
MELDUNG

URSACHE

BESEITIGUNG

Kein Laufgerdusch, keine
Anzeige im Display.

Keine Stromversorgung
vorhanden.

Netzanschlussleitung auf sichere
Verbindung prufen. Funktion der
Steckdose prufen.

Therapie lasst sich nicht
durch einen Atemzug
starten.

Funktion Autostart nicht
aktiviert.

Funktion Autostart aktivieren.

Gerat erreicht den
eingestellten Zieldruck
nicht.

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter reinigen. Wenn
notwendig: Filter ersetzen (siehe
.7 Hygienische Aufbereitung”,
Seite 59).

Atemmaske undicht.

Kopfbanderung so einstellen,
dass die Maske dicht sitzt.
Wenn notwendig: defekte Maske
ersetzen.

Schlauchsystem nicht
optimal erfasst.

Schlauchtest durchfiihren.
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9
9.1

Wartung

Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch verandertes ME-Gerét!
Eine unerlaubte Anderung des ME-Geréts kann den Patienten gefshrden.

= Das Gerat nicht ohne Erlaubnis des Herstellers verandern.

= Bei Anderung des Gerats entsprechende Untersuchungen und Priifungen zur
Sicherstellung des weiteren sicheren Gebrauchs durchfihren.

9.2 Alilgemeine Hinweise

10

Das Gerat nur warten, wenn kein Patient angeschlossen ist.

Lassen Sie MaBnahmen wie Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungsarbeiten
sowie Modifikationen am Gerat ausschlieBlich durch den Hersteller oder durch von
diesem ausdrtcklich autorisiertes Fachpersonal durchfihren.

Das Gerat ist fUr eine Lebensdauer von 6 Jahren ausgelegt. Bei bestimmungsgemaBem
Gebrauch ist das Gerat innerhalb dieses Zeitraums wartungsfrei. Fur eine Uber diesen
Zeitraum hinausgehende Nutzung des Gerétes ist eine Uberpriifung des Gerétes durch
einen autorisierten Fachhandler notwendig.

Fur Deutschland: Das Gerat muss nach §11 Medizinprodukte-Betreiberverordnung alle
2 Jahre einer Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) unterzogen werden. Fur alle
anderen Lander gelten die landerspezifischen Anforderungen.

Wenn das Gerat einen Akku hat, muss dieser alle 4 Jahre ausgetauscht werden.

Transport und Lagerung

Lagern und transportieren Sie das Gerat unter den vorgeschriebenen
Umgebungsbedingungen. Reinigen Sie das Gerat vor der Lagerung.

Wenn das Gerat einen internen Akku hat, der stets einsatzbereit sein soll, lassen Sie
das Gerat am Netz angeschlossen. So ist sichergestellt, dass der Akku stets voll
aufgeladen ist.

Wird das Gerat langere Zeit nicht an die Netzversorgung angeschlossen, entladt sich
der Akku. Wir empfehlen eine regelméaBige Uberpriifung des Ladezustandes und
(wenn notwendig) Nachladung mit Hilfe des Gerétes.

DE
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11 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt sowie vorhandene Akkus nicht
Gber den Hausmdill. Fur die fachgerechte Entsorgung wenden
Sie sich an einen zugelassenen, zertifizierten
Elektronikschrottverwerter. Dessen Adresse erfragen Sie bei
Ihrer/lhrem Umweltbeauftragten oder Ihrer Stadtverwaltung.
Die Gerateverpackung (Pappkarton und Einlagen) kénnen Sie
als Altpapier entsorgen.

WM 68400a 07/2021



L202/L0 BOOY89 M

12 Anhang
12.1 Technische Daten

12.1.1 Gerat

SPEZIFIKATION

GERAT
prisma VENT50

prisma VENT50-C

GERAT
prisma VENT30,

prisma VENT30-C,
prisma VENT40
prisma VENT40-C

Produktklasse nach MDR (EU) 2017/745 lla
Abmessungen Bx H x T in cm 21,8x17,5x21,8
Gewicht 2,4 kg 2,5kg
Gewicht interner Akku (wenn vorhanden) 0,63 kg

Temperaturbereich

- Betrieb

- Transport und Lagerung

- Transport und Lagerung bei +70 °C

- Transport und Lagerung bei -25 °C

+5 °C bis +40 °C
-25 °C bis +70 °C
Vor Inbetriebnahme far 4 Stunden auf
Raumtemperatur abkuhlen lassen.
Vor Inbetriebnahme far 4 Stunden auf
Raumtemperatur erwarmen lassen.

Zulassige Feuchtigkeit Betrieb, Transport
und Lagerung

Rel. Feuchte 10 % bis 95 %, nicht
kondensierend

Luftdruckbereich

600 hPa bis 1100 hPa,
entspricht einer Hoéhe von 4000 m . NN
(unter 700 hPa sind Leckagen klein zu
halten, da das Gerat diese bei sehr hohen
Beatmungsdrticken eventuell nicht mehr
kompensieren kann)

Anschluss-Durchmesser Schlauchsystem

Normkonus 22 mm nach ISO 5356-1

Maximaler Luftfluss bei 20 hPa

>220 |/min

Elektrischer Anschluss

100-240 V AC, 50-60 Hz, Toleranz
-20% - 10 %

Mittlere Stromaufnahme bei maximaler Last

Bei 100 V: 1,02 A Bei 100 V: 1,12 A
Bei 240V: 0,43 A Bei 240V: 0,5 A

Maximale elektrische Leistung

100 W 120 W
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SPEZIFIKATION

GERAT
prisma VENT30,

prisma VENT30-C,

GERAT
prisma VENT50
prisma VENT50-C

prisma VENT40
prisma VENT40-C

Interner Akku (wenn vorhanden)
-Typ

- Nennkapazitat

- Nennspannung

- Nennleistung

- typische Entladezyklen

Li-lon
3100 mAh
39,6V
121 Wh
600 Ladezyklen

Betriebsdauer interner Akku bei folgenden
Einstellungen:

T-Modus, f=20 /min, Ti=1's, PEEP=4 hPA,
Vt =800 ml

Passive Lunge:

Widerstand R = 5 hPa (I/s);

Compliance C = 50 ml/hPa

> 12 Stunden

Dauer der Akkuladung > 8 Stunden
Elektrischer Anschluss in Verbindung mit 12V DC/24VDC
dem Wechselrichter max. 10 VA

Klassifikation nach IEC 60601-1-11:
Schutzklasse gegen elektr. Schlag

Klassifizierung Anwendungsteil mit

Schutzklasse Il

Patientenanschluss Typ BF
. L P22

Schutz gegen schadliches Eindringen von

Feststoffen und Wasser

Klassifikation nach IEC 60601-1: Dauerbetrieb

Betriebsart

Anwendungsteil

Gerateausgang, Atemmaske, SpO,-Sensor

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
nach IEC 60601-1-2

Funkenstorung
Funkstorfestigkeit

Medizinische elektrische Gerate durfen nurin

einer definierten elektromagnetischen

Umgebung in Bezug auf die Aussendung und

Storfestigkeit installiert und in Betrieb

genommen werden. Nahere Informationen

sowie Prifparameter und Grenzwerte
kénnen bei Bedarf beim Hersteller
angefordert werden.
EN 55011 B
IEC 61000-4 Teil 2 bis 6, Teil 11, Teil 8
IEC 61000-3 Teil 2 und 3
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SPEZIFIKATION

GERAT
prisma VENT30,

prisma VENT30-C,
prisma VENT40
prisma VENT40-C

GERAT
prisma VENT50

prisma VENT50-C

Erwarmung der Atemluft

Maxima

l+3°C

Mittlerer Schalldruckpegel/Betrieb nach
ISO 80601-2-70

Ca. 26 dB(A) bei
10 hPa (entspricht
einem
Schallleistungspegel
von 34 dB(A)

Ca. 28 dB(A) bei
10 hPa (entspricht
einem
Schallleistungspegel
von 36 dB(A)

Mittlerer Schalldruckpegel/Betrieb nach
ISO 80601-2-70 mit Atemluftbefeuchter

Ca. 27 dB(A) bei
10 hPa (entspricht
einem
Schallleistungspegel
von 35 dB(A)

Ca. 28 dB(A) bei
10 hPa (entspricht
einem
Schallleistungspegel

von 36 dB(A)

Schalldruckpegel Alarmmeldung gemaB
IEC 60601-1-8 fur alle Alarmbedingungen
(hohe, mittlere, niedrige Prioritat)

Stufe 1: 63 dB(A)

Stufe 2: 66 dB(A)

Stufe 3: 68 dB(A)

Stufe 4: 80 dB(A)
+5 dB(A)

IPAP-Druckbereich

prisma VENT30, prisma VENT30-C
prisma VENT40, prisma VENT40-C
prisma VENT50, prisma VENT50-C
Toleranz

4 hPa bis 30 hPa
4 hPa bis 40 hPa
4 hPa bis 50 hPa

+1,2 hPa (+8% d

es Einstellwertes)

PEEP-Druckbereich
Toleranz

4 hPa bis 25 hPa
+1,2 hPa (8% des
Einstellwertes)

Leckagesschlauch-
system: 4 hPa bis
25 hPa
Einschlauch-
Ventilsystem: 0 hPa
bis 25 hPa
+1,2 hPa (+8% des

Einstellwertes)

CPAP-Betriebsdruckbereich
Toleranz

4 hPa bis 20 hPa

+1,2 hPa (+8% d

es Einstellwertes)

Schrittweite Druck 0,2 hPa
PLSmin (minimaler stabiler Grenzdruck) 0 hPa
Minimaler Druck im Fehlerfall

PLSmax (Maximaler stabiler Grenzdruck) <60 hPa

Maximaler Druck im Fehlerfall
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SPEZIFIKATION

GERAT GERAT

prisma VENT30, prisma VENT50
prisma VENT30-C, prisma VENT50-C
prisma VENT40
prisma VENT40-C

PWmax (maximaler Therapiedruck)
prisma VENT30, prisma VENT30-C
prisma VENT40, prisma VENT40-C
prisma VENT50, prisma VENT50-C

30 hPa, Druckregelung
40 hPa, Druckregelung
50 hPa, Druckregelung

PWmin (minimaler Therapiedruck)

Leckagesystem: 4 hPa; Druckregelung
Ventilsystem: 0 hPa

Atemfrequenz 0 bis 60 bpm
Genauigkeit + 0,5 bpm
Schrittweite 0,5 bpm
Ti/Ti max 0,5sbis4s
Ti min, Ti max, Ti timed 0,2sbis4s
auto (nur Ti timed)
Genauigkeit +0,1s
Schrittweite 0,1s
Zielvolumen (nicht bei prisma VENT30) 100 ml bis 2000 ml
Genauigkeit +20%
Schrittweite 10 ml
Triggerstufe 1 (hohe Sensitivitat) bis 8 (niedrige
Sensitivitat)
Inspiration 95 % bis 5 % des Maximalflows in
Exspiration 5 %-Schritten
Der inspiratorische Trigger wird ausgelost,
wenn der Patientenflow die Triggerschwelle
Uberschreitet.
Triggervorrichtung Der exspiratorische Trigger wird ausgelost,

wenn der inspiratorische Patientenflow auf
den Prozentwert des maximalen
inspiratorischen Patientenflows absinkt.

Druckanstiegsgeschwindigkeit

Stufe 1: 100 hPa/s
Stufe 2: 80 hPa/s
Stufe 3: 50 hPa/s
Stufe 4: 20 hPa/s

Druckabfallgeschwindigkeit

Stufe 1: 100 hPa/s
Stufe 2: 80 hPa/s
Stufe 3: 50 hPa/s
Stufe 4: 20 hPa/s
max: maximal langsame Druckanpassung

WM 68400a 07/2021
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SPEZIFIKATION

GERAT
prisma VENT50

prisma VENT50-C

GERAT
prisma VENT30,

prisma VENT30-C,
prisma VENT40
prisma VENT40-C

Tidalvolumen
Toleranz

100 ml bis 2000 ml
+20 %

Minutenvolumen (gemittelt Uber die letzten
5 Atemzuge)
Toleranz

0 I/min bis 99 I/min

+ 20% (Bedingungen: Vt =100 ml)

Maximal zulassiger Flow bei
Sauerstoffeinleitung

15 I/min

HFT-Flowbereich

5 bis 60 I/min
Schrittweite: 1 I/min

Pollenfilter Filterklasse E10
bis 1 ym >99,5 %
bis 0,3 pm >85 %
Standzeit Pollenfilter ca. 250 h

SD-Karte

SpeichergroBe 256 MB bis 8 GB verwendbar,
Schnittstelle kompatibel zu SD physical layer
version 2.0

Filter- und Glattungstechniken

Die physiologischen Alarme werden 3
Atemzige nach Erreichen der Alarmschwelle
ausgelost. Ausnahme: Die Alarme Puls
hoch, Puls niedrig, SpO, hoch und SpO,
niedrig werden 3 Sekunden nach Erreichen
der Alarmschwelle ausgel®st. Der Alarm
Riickatmung wird 10 Atemzlge nach
Erreichen der Alarmschwelle ausgelost.

Der Alarm ARP Limit tritt max. 20 AtemzUlge
nach Erreichen der Alarmschwelle auf.

Die Anzeigen fur Druck, Flow und Leckage
sind tiefpassgefiltert.

Bakterienfilter

Totraum: 26 ml
Durchflusswiderstand: 2,0 cm H,0
bei 60 I/min

TOLERANZEN FUR VERWENDETE MESSGERATE

Druck:
Flow:

+ 0,75 % vom Messwert oder + 0,1 hPa
+ 2 % vom Istwert
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TOLERANZEN FUR VERWENDETE MESSGERATE

Volumen + 3 % vom Istwert
Temperatur: +0,3°C
Zeit + 0,05 Hz /£ 0,001 bpm

Alle physiologischen Fluss- und Volumenwerte werden in BTPS angezeigt
(Patientenflow, Zielvolumen, Atemzugvolumen, Minutenvolumen). Alle anderen Flow-
und Volumenwerte werden in STPD angezeigt.

Konstruktionsdnderungen vorbehalten.

Alle Teile der Gerate sind frei von Latex.

Die Gerate des Typs WM110TD und des Typs WM120TD verwenden folgende
OpenSource Software: FreeRTOS.org

Die Software dieses Gerates enhalt Code, welcher der GPL unterliegt. Den SourceCode
und die GPL erhalten Sie auf Anfrage.

Angewandte Normen

e ENISO 10651-6: Beatmungsgerate fur die medizinische Anwendung - Besondere
Festlegungen fur die grundlegende Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale - Teil 6: Heimbeatmungsgerate zur Atemunterstitzung

e ENISO 80601-2-79/EN ISO 80601-2-80 Medizinische elektrische Gerate

¢ Teil 2-79: Besondere Festlegungen fur die grundlegende Sicherheit und die
wesentlichen Leistungsmerkmale von Heimbeatmungsgeraten zur
Atemunterstitzung von Patienten mit Atmungsbeeintrachtigungen.

e Teil 2-80 (bei Ausfuhrung mit Akku und Wechselrichter): Besondere Festlegungen
fur die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Heimbeatmungsgeraten zur Atemuntersttitzung von Patienten mit
Atmungsinsuffizienz.

WM 68400a 07/2021
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12.1.2 Pneumatikplan

Leckageschlauchsystem

Eingang
Umgebungsluft _’{

1
“Attemative 02+ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pationtenzugan
Einspeisung hl 'gang
|
' i
Luftfilter Geblise optionaler | L | optionaler 1L J 1 nocchiauch | o | Ausatemsystem

optionaler ‘

Drucksensor fiir
Patientendruck
Uberwachung

Drucksensor zur

Kuhlluft (nur prisma VENT50)

" Wahrend des Schlauchtests muss die O,-Einspeisung abgeschaltet sein.

Einschlauch-Ventilsystem

=

1
*Alternative O2-
Einspeisung

Eingang

Umgebungsluft

Di fur
Patientendruck
Drucksensor
Ventilsteuerung

Schaltventile fur

Patientenzugang

Ausatemsystem

—-{ Luftfilter

L

Geblase

Flowsensor optionaler ‘
Befeuchter ‘

optionaler

Bakterienfilter

¥

optionaler
Befeuchter

Atemschlauch

{»l | Ausatemsystem

Drucksensor fir
Patientendruck

Drucksensor zur
Uberwachung

l

Ausgang
Kahlluft

" Wahrend des Schlauchtests muss die O,-Einspeisung abgeschaltet sein.

DE

81



82

12.1.3 Systemwiderstande

prisma VEN

T30, prisma

VENT30-C, prisma
VENT40, prisma

prisma VENT50, prisma VENT50-C

Einschlauch-
Ventilsystem

Leckageschlauchsyste
m

VENT40-C
Flow |Exspiration|Inspiration | Exspiration | Inspiration | Exspiration | Inspiration
Gerat mit Schlauchsystem 22 mm und Atemluftbefeuchter
15 1/min| 0,3 hPa 0,4 hPa 0,1 hPa 0,2 hPa 0,3 hPa 0,3 hPa
30 I/min| 0,91 hPa 1,1 hPa 0,4 hPa 0,6 hPa 0,9 hPa 1,0 hPa
60 I/min| 2,98 hPa 3,44 hPa 1,4 hPa 5,1 hPa 2,7 hPa 3,1 hPa
Gerat mit Schlauchsystem 22 mm (ohne Atemluftbefeuchter)
15 |/min| 0,32 hPa 0,42 hPa 0,2 hPa 0,2 hPa 0,4 hPa 0,3 hPa
30 I/min| 0,98 hPa 1,17 hPa 0,5 hPa 0,7 hPa 1,0 hPa 1,0 hPa
60 I/min| 3,19 hPa 3,62 hPa 1,4 hPa 5,7 hPa 3,0 hPa 3,3 hPa
Gerat mit Schlauchsystem 15 mm, Atemluftbefeuchter und Bakterienfilter
15 I/min| 0,44 hPa 0,51 hPa - - - -
30 I/min| 1,26 hPa 1,35 hPa - - - -
60 I/min| 3,77 hPa 4,05 hPa - - - -
Gerat mit Schlauchsystem 15 mm (ohne Atemluftbefeuchter und Bakterienfilter)
15 I/min - - 1,1 hPa 1,2 hPa 0,5 hPa 0,3 hPa
30 I/min - - 1,9 hPa 3,3 hPa 1,1 hPa 1,1 hPa
60 I/min - - 3,4 hPa 10,4 hPa  |3,4 hPa 3,6 hPa

12.2 Elektromagnetische Stéraussendungen

Leitlinien und Herstellererklarung - Elektromagnetische Stéraussendungen

Das Gerat kann im stationdren und im mobilen Betrieb sowohl im Heimbereich als auch

in entsprechenden klinischen Bereichen eingesetzt werden.

Im Wohnbereich kann das Gerat Funkstérungen hervorrufen, so dass es notwendig sein
kann, geeignete AbhilfemaBnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung, neue
Anordnung oder Abschirmung des Gerats oder Filterung der Verbindung zum Standort.

Storaussendungs-Messungen

Ubereinstimmung

HF-Aussendungen nach CISPR 11 Gruppe 1
HF-Aussendungen nach CISPR 11 Klasse B
Aussendungen von Oberschwingungen [EC 61000-3-2 Klasse A

Aussendungen von Spannungsschwankungen/Flicker nach
IEC 61000-3-3

stimmt Uberein

DE
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12.3 Elektromagnetische Storfestigkeit

Leitlinien und Herstellererkldrung - Elektromagnetische STORFESTIGKEIT

Das Gerat kann im stationaren und im mobilen Betrieb sowohl im Heimbereich als auch in

entsprechenden klinischen Bereichen eingesetzt werden.
Im Wohnbereich kann das Gerat Funkstérungen hervorrufen, so dass es notwendig sein
kann, geeignete AbhilfemaBnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung.

STORFESTIGKEITS-
Priifungen

IEC 60601-PRUF-
PEGEL

UBEREINSTIM-
MUNGSPEGEL

ELEKTROMAGNETISCHE
UMGEBUNG - Leitlinie

Entladung statischer
elektrizitat (ESD)
nach IEC 61000-4-2

+ 8 kV Kontak-
tentladung

+ 15 kV Luftent-
ladung

+ 8 kV Kontak-
tentladung

+ 15 kV Luftent-
ladung

FuBbdden sollten aus Holz
oder Beton bestehen oder
mit Keramikfliesen versehen
sein. Wenn der FuBboden
mit synthetischem Material
versehen ist, muss die rela-
tive Luftfeuchte mindestens
30% betragen.

+ 2 kV fur + 2 kV fur
Netzleitungen Netzleitungen
. * 1 kv fur * 1 kv fur Die Qualitat der Versor-
Schnelle transiente | Eingangs- und Eingangs- und
. R gungsspannung sollte der
elektrische Storgré- | Ausgangs- Ausgangs- . . B,
) ) einer typischen Geschafts-
Ben/Bursts nach leitungen leitungen oder Krankenhausumae-
IEC 61000-4-4 Verbindungs- | Verbindungs- el 9
dauer =60 s dauer =260 s 9 P '
Burst-Frequenz: | Burst-Frequenz:
100 kHz 100 kHz
Quellen-Impe- Quellen-Impe-
dance: 2Q), 18 pF: |dance: 2Q, 18 pF:
0,5kV, 1 kV 0,5kV, 1 kV
Anzahl der StoB- | Anzahl der StoB- | Die Qualitat der Versor-
StoBspannungen/  |spannungen: 5 |spannungen: 5 gungsspannung sollte der
Surges nach StoBspannungen/ | StoBspannungen/ | einer typischen Geschéfts-
IEC 61000-4-5 Phasenwinkel Phasenwinkel oder Krankenhausumge-

Phasenwinkel: 0°,
90°, 180°, 270°
Wiederholungs-
rate: 60 s

Phasenwinkel: 0°,
90°, 180°, 270°
Wiederholungs-
rate: 60 s

bung entsprechen.
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Leitlinien und Herstellererkldrung - Elektromagnetische STORFESTIGKEIT

Das Gerat kann im stationdren und im mobilen Betrieb sowohl im Heimbereich als auch in
entsprechenden klinischen Bereichen eingesetzt werden.
Im Wohnbereich kann das Gerat Funkstérungen hervorrufen, so dass es notwendig sein
kann, geeignete AbhilfemaBnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung.

Spannungseinbri-
che/Kurzzeitunter-
brechungen und
Schwankungen der
Versorgungsspan-
nung nach

I[EC 61000-4-11

Anzahl der Span-
nungseinbruche:
3 Einbruch-
niveaus/Dauer:
30% / 500 ms
60% / 100 ms
100% /20 ms
100% / 10 ms bei
0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° und 315°

Anzahl der Span-
nungseinbriiche:
3 Einbruch-
niveaus/Dauer:
30% /500 ms
60% /100 ms
100% / 20 ms
100% / 10 ms bei
0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° und 315°

Die Qualitat der Versor-
gungsspannung sollte der
einer typischen Geschafts-
oder Krankenhausumge-
bung entsprechen. Wenn
der Anwender des Gerats
fortgesetzte FUNKTION auch
beim Auftreten von Unter-
brechungen der Energiever-
sorgung fordert, wird
empfohlen, das Gerat aus
einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung oder einer
Batterie zu speisen.

Magnetfeld bei der
Versorgungs-
frequenz

(50/60 Hz) nach
IEC 61000-4-8

30 A/m

Dauer: 30s. pro
Achse

Achsen: x-Achse,
y-Achse, z-Achse

30 A/m

Dauer: 30 s. pro
Achse

Achsen: x-Achse,
y-Achse, z-Achse

Magnetfelder bei der Netz-
frequenz sollten den typi-
schen Werten, wie sie in der
Geschéfts- und Kranken-
hausumgebung vorzufinden
sind, entsprechen.

12.4 Elektromagnetische Storfestigkeit fiir ME-Gerate und

ME-Systeme

Leitlinien und Herstellererkldrung - Elektromagnetische STORFESTIGKEIT

Das Gerat kann im stationaren und im mobilen Betrieb sowohl im Heimbereich als auch in
entsprechenden klinischen Bereichen eingesetzt werden.
Im Wohnbereich kann das Gerat Funkstérungen hervorrufen, so dass es notwendig sein
kann, geeignete AbhilfemaBnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung.

STORFESTIGKEITS-Priifun-

gen

IEC 60601-PRUFPEGEL

UBEREINSTIMMUNGSPE-
GEL

Geleitete HF-StérgroBe nach

I[EC 61000-4-6

10 VEﬁektivwert
150 kHz bis 80 MHz

innerhalb der ISM-Bander

10V

DE
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Leitlinien und Herstellererklarung - Elektromagnetische STORFESTIGKEIT

Das Gerat kann im stationaren und im mobilen Betrieb sowohl im Heimbereich als auch in

entsprechenden klinischen Bereichen eingesetzt werden.

Im Wohnbereich kann das Gerat Funkstérungen hervorrufen, so dass es notwendig sein

kann, geeignete AbhilfemaBnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung.

Gestrahlte HF-StorgroBen nach

10 V/m

80 MHz bis 2,7 GHz 10 V/m
IEC 61000-4-3 80% AM bei 2 Hz
Magnetfeld bei der
Versorgungsfrequenz (50/60 30 A/m 30 A/m

Hz) nach IEC 61000-4-8

DE
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12.5 Kennzeichnungen und Symbole

Die folgenden Symbole kénnen auf dem Gerét, dem Gerateschild, Zubehor oder deren
Verpackungen aufgebracht sein.

SYMBOL

BESCHREIBUNG

Seriennummer

Herstellungsdatum

Gebrauchsanweisung beachten

Eingang; Offnungen nicht versperren

Wechselstrom

Einschub fir SD-Karte

Ein-Aus-Taste

Gebrauchsanweisung befolgen

Ausgang

USB-Anschluss (optional)

Anschluss Ventilsteuerschlauch fir Patientenventil

Anschluss Druckmessschlauch (blau gekennzeichnet)

W P ¢ WiE R

Typenbezeichnung des Gerats

1P22

Schutzgrad gegen Berthrung mit einem Finger. Produkt ist gegen senkrecht
fallende Wassertropfen bei bis zu 15° geneigtem Gehduse geschutzt.

WM 68400a 07/2021
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SYMBOL

BESCHREIBUNG

[

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Produkt der Schutzklasse I

Produkt nicht tber den Hausmdull entsorgen.

Fur die Verwendung in Flugzeugen geeignet. Erfillt RTCA/DO-160G
Abschnitt 21, Kategorie M.

Anwendungsteil Typ BF

E B @I

Hersteller

(]
m
Q
o
~

CE-Kennzeichnung (bestatigt, dass das Produkt den geltenden europaischen
Richtlinien/Verordnungen entspricht)

Zuldssiger Temperaturbereich fur Transport und Lagerung

Zulassiger Luftfeuchtigkeitsbereich fur Transport und Lagerung

Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten

Kennzeichnet das Produkt als Medizinprodukt

ERERCIS

Produktidentifizierungsnummer

12.6 Lieferumfang

Eine aktuelle Liste der Lieferumfange kdnnen Sie auf der Internetseite des Herstellers
oder Uber lhren Fachhéndler beziehen.

SerienmaBig sind im Lieferumfang die folgenden Teile enthalten:

DE | 87



88

DE

TEIL

ARTIKELNUMMER

Grundgerat

Variiert je nach Gerat

Leckageschlauchsystem (prisma VENT30, prisma

VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C) WM 23962
Einschlauch-Ventilsystem (prisma VENT50, prisma

VENTS0-C) ystem tp P WM 27181
Netzanschlussleitung WM 24177
0O,-Anschlusstlle WM 30669
Set, 12 Pollenfilter WM 29652
Set, 2 Luftfilter WM 29928
Transporttasche WM 29710
SD-Karte WM 29794
Gebrauchsanweisung fur Experten WM 68400
Gebrauchsanweisung far Patienten WM 68430

12.7 Zubehor und Ersatzteile

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch inkompatibles Zubehér!

Die Verwendung von Zubehor, das nicht fur das beschriebene Beatmungsgerat

vorgesehen ist, kann den Patienten gefahrden.

= Nur Zubehor anschlieBen, das fur die Verwendung des beschriebenen

Beatmungsgerats vorgesehen ist.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des Zubehérs. Hier finden Sie weitere

Informationen zur Bedienung und zur Kombination mit dem Gerét.

TEIL NUMMER
E)nschlauch-VentHsystem (prisma VENT50, prisma VENT50- WM 27181
Netzanschlussleitung WM 24177
Gebrauchsanweisung fur Experten WM 68400
Gebrauchsanweisung fur Patienten WM 68430
Leckageschlauchsystem, 22 mm @ WM 23962
Leckageschlauchsystem, autoklavierbar, 22 mm & WM 24667
Einschlauch-Ventilsystem, 22 mm @& WM 24445
Beheizbares Schlauchsystem HYBERNITE WM 29067
Einschlauch-Ventilsystem, 15 mm & WM 29988

WM 68400a 07/2021
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ARTIKEL-

TEIL NUMMER
Beheizbares Schlauchsystem HYBERNITE WM 29083
Leckageschlauchsystem Mundstickbeatmung, 15 mm & | WM 27651
WILAsilent Ausatemventil WM 27589
Atemsystemfilter Teleflex Iso-Gard WM 27591
Set, 12 Pollenfilter WM 29652
Set, 2 Luftfilter WM 29928
prismaBAG advanced, Transporttasche WM 29710
Transporttasche fur mobilen Einsatz WM 30633
Set, Mundsttckbeatmung WM 27647
O,-Anschlusstulle WM 30669
SD-Karte WM 29794
Verbindungsleitung, Pflegeruf 10 m WM 27790
Wechselrichter/DC/AC Inverter 12 V WM 24616
Wechselrichter/DC/AC Inverter 24 V WM 24617
Set, Zubehor (Ersatz Akku) WM 15876
Mikro-USB 2.0 Anschlussleitung 2 m, schwarz WM 35130
PSG-Anschlussleitung H&L WM 35151
PSG-Anschlussleitung Weinmann WM 35152
PSG-Anschlussleitung Klinke, 3,5 mm & WM 35153
PSG-Anschlussleitung Klinke, 2,5 mm & WM 35154
Verbindungsleitung PSG-Modul WM 29696
Verbindungsleitung SpO,-Sensor WM 35581
SpO,-Sensor Gr. S WM 35532
SpO,-Sensor Gr. M WM 35533
SpO,-Sensor Gr. L WM 35534
2G Modem WM110MW WM 31240
3G Modem WM110MW WM 31770
Fahrgestell NIM fir prisma VENT WM 31365
Gelenkarm fur Fahrgestell WM 31354
Netzteilhalterung WM 31351
Halterung fir O,-Flasche WM 31352

DE
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12.8 Garantie

Léwenstein Medical Technology raumt dem Kunden eines neuen originalen
Léwenstein Medical Technology-Produktes und eines durch Léwenstein Medical
Technology eingebauten Ersatzteils eine beschrankte Herstellergarantie gemaB der fir
das jeweilige Produkt geltenden Garantiebedingungen und nachstehend
aufgefthrten Garantiezeiten ab Kaufdatum ein. Die Garantiebedingungen sind auf
der Internetseite des Herstellers abrufbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen die

Garantiebedingungen auch zu.
Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhandler.

PRODUKT GARANTIEZEITEN
Gerate inklusive Zubehor (Ausnahme: Masken) 2 Jahre

Masken inklusive Zubehor, Akkus, Batterien (falls nicht

anders in den technischen Unterlagen angegeben), 6 Monate
Sensoren, Schlauchsysteme

Produkte fur den einmaligen Gebrauch Keine

12.9 Konformitatserklarung

Hiermit erklart der Hersteller Lowenstein Medical Technology GmbH + Co. KG,
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg, Deutschland, dass das Produkt den einschlagigen
Bestimmungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 entspricht. Den
vollstandigen Text der Konformitatserkldrung erhalten Sie auf der Internetseite des

Herstellers.

WM 68400a 07/2021
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