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Legende

1 VENTI-0, plus

VENTI-O, plus ist ein O,-Zuschaltventil. Mit
VENTI-O, plus kénnen wahrend der Beatmung bis
zu 15 I/minSauerstoff tber das Therapiegerat in
die Atemluft eingeleitet werden.

2 Therapiegerat

VENTI-O, plus kann mit folgenden Therapie-
geraten verwendet werden:

e VENTImotion ab Serien-Nr.: 4000
* VENTI/ogic ab Serien-Nr.: 4000
e VENTImotion 2

3 Schlauchsystem

Durch das Schlauchsystem stromt die mit Sauer-
stoff angereicherte Atemluft in die Atemmaske.
4 Priifbalg

Mit dem Prifbalg wird die Funktionskontrolle des
VENTI-O, plus durchgefuhrt.

5 0,-Ausgang

Aus dem O,-Ausgang stromt der Sauerstoff in das
Therapiegerat. Der Sauerstoff mischt sich dort mit
der Atemluft.

6 Statusanzeige

Wird zur Funktionskontrolle des VENTI-O, plus
verwendet. Die Statusanzeige leuchtet, wenn
VENTI-O, plus Sauerstoff in das Therapiegerat
einleitet.

7 0,-Eingang

Dient zum Anschluss eines Sauerstoffsystems
(Konzentrator, FlUssigsauerstoffsystem, Sauer-
stoffflasche mit Druckminderer, zentrale Gas-An-
lage mit Druckminderer).

8 Steckkontakt

Dient zur Energieversorgung und Steuerung des
VENTI-O; plus.

9 Arretierungsstifte

Dienen der sicheren Positionierung des
VENTI-O, plus am Gehause des Therapiegerates.
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Kennzeichungen am Gerat

VENTI-O0, plus

)

I — Gerateschild

| Symbol

Bedeutung

VENTI-O; plus

M

O,-Eingang

N

0,-Ausgang

4 Kennzeichungen am Gerat




Gerateschild

Symbol Bedeutung

Entsorgen Sie das Gerdt nicht Uber den Hausmdill.

Baujahr

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Gerat Typ B

Sauerstoffeinleitung, max. 151/ min O,

Schutzart gegen elektrischen Schlag: Gerat der Schutzklasse 2

@[> &1

Kennzeichnungen auf der Verpackung

Symbol Bedeutung
» C/Rﬂmvc Zulassige Temperatur fur die Lagerung: -40°C bis +70°C
:é\ 0-95 % Zulassige Luftfeuchtigkeit fur die Lagerung: max. 95% relative Feuchte
f Verpackung vor Néasse schitzen.
! Verpackung nicht stirzen oder fallen lassen




Sicherheitshinweise in dieser Anleitung

In dieser Gebrauchsanweisung werden die Sicherheitshinweise folgendermaBen gekenn-
zeichnet:

Warnung !
Warnt vor Verletzungsgefahr und moglichen Sachschéden.

Vorsicht!
Warnt vor Sachschaden und méglicherweise falschen Therapieergebnissen.

Hinweis:
Enthalt nltzliche Tipps.

6 Sicherheitshinweise in dieser Anleitung
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1. Geratebeschreibung

1.1 Verwendungszweck

VENTI-O, plus kann mit folgenden WEINMANN-Geraten verwendet werden:
e VENTImotion ab Seriennummer 4000

e VENTIl/ogic ab Seriennummer 4000

e VENTImotion 2

Mit VENTI-O, plus kédnnen wahrend der Beatmung bis zu 15 I/min Sauerstoff (O,) in die
Atemluft eingeleitet werden. VENTI-O, plus kann in Verbindung mit einem Sauerstoffkon-
zentrator, einer Sauerstoffflasche mit Druckminderer, einer Flissigsauerstoffanlage mit
kontinuierlichem Flow oder einer zentralen Gasanlage mit Druckminderer verwendet wer-
den. Das Sauerstoffsystem muss Uber eine eigene Floweinstellung verfigen.

Warnung!

A VENTI-O; plus darf nur bei Patienten eingesetzt werden, fur die ein unbemerkter
Ausfall der Sauerstoff-Versorgung keine Gefahr darstellt, da VENTI-O, plus - eben-
so wie das Therapiegeréat - Uber keinen Alarm verfugt, der Stérungen bei der Sau-
erstoffeinleitung anzeigt.

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zu dem hier beschriebenen Zweck.

1.2 Funktionsbheschreibung

VENTI-O, plus wird an der Seite des Therapiegerates ,angeklickt”.

Die Energieversorgung und Steuerung erfolgt durch das Therapiegerat. Wenn das Thera-
piegerat und das Sauerstoffsystem eingeschaltet sind und ordnungsgemag arbeiten, be-
ginnt VENTI-O, plus automatisch mit der Sauerstoffeinleitung. Die griine Statusanzeige des
VENTI-O, plus leuchtet.

Wird das Therapiegerat abgeschaltet oder tritt eine Storung (z.B. Stromausfall) auf, sperrt
VENTI-O, plus die Sauerstoffeinleitung in das Therapiegerat. Die griine Statusanzeige des
VENTI-O, plus erlischt.

8 Geratebeschreibung



2. Sicherheitshestimmungen

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie ist Bestandteil des Gerates
und muss jederzeit verfligbar sein.

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zu dem beschriebenen Verwendungszweck (siehe
. 1.1 Verwendungszweck” auf Seite 8).

Zu lhrerer eigenen Sicherheit, sowie der Sicherheit Ihrer Patienten und nach den Anforde-
rungen der Richtlinie 93/42/EWG beachten Sie Folgendes:

Sauerstoffeinleitung

A\

Warnung!

Bei Sauerstoffeinleitung in den Atemstrom sind Rauchen und offenes Feuer
verboten. Es besteht Brandgefahr. Der Sauerstoff kann sich in der Kleidung,
in Teppichen, in Bettwéasche oder in den Haaren anreichern. Luften Sie nach der
Anwendung grindlich durch, um die Sauerstoffanreicherung zu verringern.

Halten Sie alle Teile 6l- und fettfrei. Kohlenwasserstoffverbindungen wie Ole,
Fette, Reinigungsalkohole, Handcreme und Heftpflaster konnen mit Sauerstoff
zu explosionsartigen Reaktionen fihren.

Im Falle einer Stérung sperrt VENTI-O, plus die Sauerstoffeinleitung. SchlieBen
Sie daher im Fall einer Stérung unbedingt Ihr Sauerstoffsystem, um sicher zu
stellen, dass die Schlauchverbindung zwischen dem Sauerstoffsystem und
VENTI-O, plus sich nicht |6st. Falls sich die Schlauchverbindung geldst haben
sollte, schlieBen Sie Ihr Sauerstoffsystem. Luften Sie den Raum griindlich durch,
um die Sauerstoffanreicherung zu verringern.

Die Einleitungsmenge muss mit einem Floweinsteller (nicht im Lieferumfang
enthalten) eingestellt werden. Dabei darf der Flow 15 I/min nicht Gberschreiten.
Bei einer hdheren Einspeisung kann es zu einer Sauerstoffanreicherung im
Therapiegerat kommen. Es besteht Brandgefahr.

Betreiben Sie VENTI-O, plus niemals in einer Tasche. Es kann zu einer
Sauerstoffanreicherung in der Tasche kommen. Es besteht Brandgefahr.

Vorsicht!

Eine Sauerstofftherapie kann bei falscher Anwendung/Dosierung zu
Nebenwirkungen fuhren. Deshalb dirfen Sie das Gerat nur gemaB der

Sicherheitsbestimmungen 9



Verordnung des Arztes/der Arztin betreiben. Stellen Sie sicher, dass immer der
vom Arzt/von der Arztin verordnete Flow eingeleitet wird.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung lhres
Sauerstoffsystems!

Verwenden Sie ausschlieBlich Sauerstoffsysteme, deren maximaler statischer
Druck 1000 hPa nicht Uberschreitet. Bei groBeren statischen Driicken kann es
zur Abldsung einer Schlauchverbindung in der Sauerstoffzuleitung kommen.
Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten fur den statischen Druck
lhres Sauerstoffsystems ausgelegt sind. Andernfalls kann es zu Gerateschaden
kommen.

Betrieb des Gerates

Vorsicht!

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zu dem beschriebenen
Verwendungszweck (siehe , 1. Geratebeschreibung” auf Seite 8).

Beachten Sie zur Vermeidung einer Infektion oder bakteriellen Kontamination
den Abschnitt ,, 5. Hygienische Aufbereitung” auf Seite 14.

Vermeiden Sie das Eindringen von FlUssigkeiten in das Therapiegerat sowie in
das Gehduse des VENTI-O, plus. Die Elektronik kénnte beschadigt werden.

Es durfen keine antistatischen oder elektrisch leitenden Schlduche verwendet
werden.

Halten Sie zwischen dem Therapiegerat und Geraten, die HF-Strahlung
aussenden (z. B. Mobiltelefone), einen Sicherheitsabstand ein. Andernfalls kann
es zu Fehlfunktionen kommen (siehe Gebrauchsanweisung des
Therapiegerates).

Zubehor/Ersatzteile/Instandsetzung

Vorsicht!

Beim Einsatz von Fremdartikeln kann es zu Funktionsausfallen und Nicht-
Biokompatibilitdat kommen. Bitte beachten Sie, dass in diesen Fallen jeglicher
Anspruch auf Garantie und Haftung erlischt, wenn weder das in der
Gebrauchsanweisung empfohlene Zubehor noch Originalersatzteile verwendet
werden.

Lassen Sie Reparaturen nur durch den Hersteller WEINMANN durchftihren bzw.
wenden Sie sich daftr an lhren Fachhandler.

10
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3. Gerateaufstellung

3.1 Anschluss an ein Therapiegerat

1. Stellen Sie Ihr Therapiegerat so auf, wie in der zugeho-
rigen Gebrauchsanweisung beschrieben. Montieren
Sie dann VENTI-O, plus wie folgt:

2. Stecken Sie das VENTI-O, plus seitlich an das Therapie-
gerdt. Achten Sie darauf, dass es deutlich spurbar ein-
rastet.

3.2 Anschluss an ein Sauerstoffsystem

Fur die Verbindung mit dem Sauerstoffsystem bendétigen Sie einen Sauerstoff-Schlauch mit
einem Innendurchmesser von 4 mm. Um eine einwandfreie Funktion des VENTI-O, plus zu
gewahrleisten, sollte der Schlauch nicht langer als 20 m sein.

Anschluss an einen Sauerstoff-Konzentrator

1. Stellen Sie Ihren Sauerstoff-Konzentrator so auf, wie in
der zugehérigen Gebrauchsanweisung beschrieben.
Schalten Sie den Konzentrator noch nicht ein.

{ 2. Stecken Sie den Sauerstoff-Schlauch Ihres Konzentra-
1 tors auf den O,-Eingang [¥] des VENTI-O; plus.

offflasche mit Druckminderer

1. Stellen Sie Ihre Sauerstoffflasche mit Druckminderer so
auf, wie in der zugehérigen Gebrauchsanweisung be-
schrieben. Lassen Sie das Flaschenventil noch ge-
schlossen.

2. Stecken Sie den Sauerstoff-Schlauch Ihres Flaschensy-
stems auf den O,-Eingang |'_J7| des VENTI-O, plus.

Gerateaufstellung 11



Anschluss an ein Fliissigsauerstoffsystem mit kontinuierlichem Flow

1. Stellen Sie Ihr FlUssigsauerstoffsystem so auf, wie in
f? der zugehorigen Gebrauchsanweisung beschrieben.
Belassen Sie den Floweinsteller in Stellung ,0”.

= LR 2. Stecken Sie den Sauerstoff-Schlauch lhres Flussig-
= sauerstoffsystems auf den O,-Eingang @ des
VENTI-O, plus.

Anschluss an eine zentrale Gas Anlage

1. Stecken Sie den Floweinsteller mit Druckminderer in
den entsprechenden Anschluss der Wandversorgung.
Lassen Sie den Floweinsteller noch geschlossen.

2. Verbinden Sie den Floweinsteller und den O,-Eingang
|'_~J7| des VENTI-O; plus mit dem Sauerstoff-Schlauch.

3.3 Verwendung von Anfeuchtern

Zur Anfeuchtung der Atemluft kdnnen Sie den Befeuch-
ter VENTIclick verwenden. Alternativ kann patientennah
ein HME-Filter verwendet werden.

Eine zusatzliche Anfeuchtung des Sauerstoffs mit Sprud-
ler- oder Sterilwasser-Anfeuchtern ist zuldssig, aber nicht
notwendig. Ein Anfeuchter muss Uberdrucksicher sein.
Bei Anfeuchtern mit Uberdruckventil muss sichergestellt
werden, dass im Betrieb kein Sauerstoff am Uberdruck-
ventil austritt, weil sonst zu wenig Sauerstoff in die
Atemluft gemischt wird.

Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung lhres
Anfeuchters.

Die Verwendung von Verneblern ist nicht zulassig.

Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass der verwendete Sprudler- oder Sterilwasser-Anfeuchter fir
den maximalen statischen Druck Ihres Sauerstoffsystems ausgelegt ist. Beachten Sie
die Gebrauchsanweisungen des VENTIclick und des Sprudler-Anfeuchters. Andern-
falls kann es zu Gerateschdden kommen.

12 Gerateaufstellung



4. Bedienung

4.1 Einschalten des Gerates

VENTI-O, plus ist betriebsbereit, wenn das Gerdt angeschlossen wurde, wie in , 3. Gerate-
aufstellung” auf Seite 11 beschrieben. Schalten Sie bei Therapiebeginn zunéachst Ihr The-
rapiegerat und dann lhr Sauerstoffsystem (mit dem verordneten Flow; max. 15 I/min) ein.
VENTI-O, plus schaltet die Sauerstoffeinleitung selbsttatig frei. Die griine Statusanzeige
leuchtet. Eine weitere Bedienung des Gerdtes wahrend des Betriebes ist nicht erforderlich.

4.2 Ausschalten des Gerates

Beachten Sie folgende Reihenfolge beim Abschalten der Gerate.

1. Schalten Sie die O,-Zufuhr an lhrem Sauerstoffsystem ab; je nach System: Sauer-
stoffkonzentrator ausschalten, Flaschenventil (Flaschensauerstoff) schlieBen, Flow-Reg-
ler schlieBen (Flissigsauerstoff), oder Therapiegerat von der zentralen Gasanlage
trennen.

2. Schalten Sie Ihr Therapiegerat ab. Dadurch wird auch VENTI-O, plus abgeschaltet. Die
grline Statusanzeige erlischt.

Bedienung 13



5. Hygienische Aufbereitung

5.1 Fristen

Das Gehause sollte regelmaBig abgewischt werden.

5.2 Reinigung / Desinfektion

Reinigung des Gehauses
1. Ziehen Sie den Schlauch vom VENTI-O, plus ab.
2. Ziehen Sie das VENTI-O, plus vom Therapiegerét ab.

3. Wischen Sie das Gehause, den Steckkontakt, die Arretierungsstifte und den O,-Eingang
mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Vor der Inbetriebnahme mussen der Steckkontakt
und der O,-Eingang vollstandig trocken sein.

Desinfektion des Gehauses

Reinigen Sie Gehause, Steckkontakt, Arretierungsstifte, den O,-Eingang, den O,-Ausgang
und Verbindungsleitung zum O,-System durch einfache Wischdesinfektion. Wir empfehlen
daflr TERRALIN. Es wird empfohlen, bei der Desinfektion geeignete Handschuhe (z. B.
Haushalts- oder Einmalhandschuhe) zu verwenden. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung
des verwendeten Desinfektionsmittels.

Sterilisation

Eine Sterilisation ist nicht zuldssig.

5.3 Patientenwechsel

Bei Patientenwechsel ist das Schlauchsystem auszutauschen und VENTI-O, plus duBerlich
durch eine Wischdesinfektion zu reinigen.
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6. Funktionskontrolle

6.1 Fristen

Fuhren Sie taglich eine Funktionskontrolle durch.

6.2 Durchfiithrung

)

—

.
=

Mit dem folgenden Test kdnnen Sie feststellen, ob das
Ventil des VENTI-O, plus richtig 6ffnet und schlief3t.

Gehen Sie fur den Test folgendermaBen vor:

SchlieBen Sie VENTI-O, plus an das Therapiegerat an.
Schalten Sie das Therapiegerat nicht ein. Die Statusanzei-
ge auf der Oberseite des VENTI-O, plus leuchtet nicht.

1. Stulpen Sie die Offnung des Priifbalgs Gber den O,-
Eingang des VENTI-O, plus.

2. Dricken Sie den Prufbalg zusammen. Das Gerat arbei-
tet korrekt, wenn Sie keine Luft durch das Ventil driik-
ken konnen.

— Der Prufbalg laBt sich nur schwer
zusammendricken. Sie ftihlen einen deutlichen
Widerstand.

— Der Prufbalg bleibt prall und behalt sein runde
Form.

3. Stecken sie den Trocknungsadapter auf den Ausgang
des Therapiegerates.

4. Schalten Sie Ihr Therapiegerat ein. Das Therapiegerat
beginnt zu arbeiten. Die Statusanzeige des
VENTI-O, plus leuchtet und das Ventil 6ffnet sich mit
einem leisen , Klack”.

5. Driicken Sie den Prifbalg zusammen. Das Gerét arbei-
tet korrekt, wenn Sie Luft durch das Ventil driicken
konnen.

— Der Prufbalg 1aBt sich leicht zusammendriicken.

Funktionskontrolle 15



— Der Prufbalg bleibt in der eingedrickten Position.

6. Schalten Sie Ihr Therapiegerat aus. Der Prifbalg bleibt
weiterhin eingedrickt. Ziehen Sie den Priifbalg von
dem O,-Eingang des VENTI-O, plus ab.

Funktioniert Ihr VENTI-O, plus nicht wie oben beschrie-
ben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder den
Hersteller WEINMANN, um das Gerat instandsetzen zu
lassen.

16
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7. Storungen und deren Beseitigung

Storung Fehlerursache Beseitigung
Keine Spannungsversorgun . .
Statusanzeige leuchtet vorhanc'ijen g 9ung Steckkontakt auf festen Sitz prifen
nicht oder nur manchmal, . .
obwohl das Therapiegerat Kopfhaube so einstellen, dass die
ordnungsgemaB arbeitet |Atemmaske undicht Atemmaske dicht sitzt. Evtl. defekte

Atemmaske austauschen.

0,-Zuleitungsschlauche geknickt |Schlauchverbindungen kontrollieren.

Ausgangsdruck des Eventuell anderes Sauerstoffsystem

Der verordnete Flow wird Sauerstoffsystems ist zu gering  |verwenden (z:.B. OXYMAT 3)

nicht erreicht

Durchleitung in Therapiegerat Bitte wenden Sie sich an lhren
verstopft Fachhandler

Warnung!

Liegen Fehler vor, die nicht gleich behoben werden kénnen, schalten Sie das Gerat
und die Sauerstoffversorgung ab und betreiben Sie es nicht weiter. Andernfalls be-
steht Brandgefahr. Setzen Sie sich sofort mit dem Hersteller WEINMANN oder Ihrem
Fachhandler in Verbindung, um das Gerat instandsetzen zu lassen.
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8. Wartung

8.1 Fristen

Das VENTI-O, plus ist wartungsfrei.

9. Entsorgung

Entsorgung

des Ventils wenden Sie sich an einen zugelassenen, zertifizierten Elektronikschrott-
mmm Vverwerter. Dessen Adresse erfragen Sie bei Ihrer/lnrem Umweltbeauftragten oder
lhrer Stadtverwaltung.

.@ Entsorgen Sie das Gerat nicht Gber den Hausmdll. Fur die sachgerechte Entsorgung
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10. Lieferumfang

10.1 SerienmaBiger Lieferumfang

Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O, plus WM 27200
Teile Bestellnummer
Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O, plus, Grundgerat WM 27210
Prifbalg WM 24394
Gebrauchsanweisung VENTI-O, plus WM 66830

10.2 Ersatzteile

Teil Bestellnummer
Prufbalg WM 24394
Gebrauchsanweisung VENTI-O, plus WM 66830

Lieferumfang 19



11. Technische Daten

11.1 Spezifikationen

VENTI-O, plus

Produktklasse nach 93/42/EWG lla
Abmessungen B x H x Tin cm 8,0x9,3x3,0
Gewicht ca. 190g
gzr;ipeiraturberemh +5 °C bis 435 °C

-40 °C bis +70 °C
Lagerung
Luftdruckbereich 600 - 1100 hPa
Pneumatischer Anschluss
Eingang nur Schlduche mit 4 mm Innen-&
Ausgang 0,-Ausgang ins Therapiegréat

zul. Feuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung

< 95 % rF (keine Betauung)

Elektrischer Anschluss

12V DC

Stromaufnahme im Betrieb

135 mA

Klassifikation nach EN 60601-1
- Schutzart gegen elektr. Schlag

Schutzklasse I

zulassige Therapiedriicke

Schutzgrad gegen elektr. Schlag Typ B
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
nach EN 60601-1-2 EN 55011
Funkentstérung EN 61000-4-2 bis 3
Funkstorfestigkeit EN 61000-4-8
max. zuldssiger Flow < 15 I/min. O,
min. erforderlicher O,-Vordruck am Ventileingang
fur 4 I/min O, 100 hPa
far 15 I/min O, 300 hPa
max. zuldssiger statischer Druck der Druckquelle 1000 hPa

4 bis 35 hPa

(1 hPA=1 mbar=1cm H,0

c 60197 Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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11.2 Pneumatikplan

VENTI-O, plus Externe Sauerstoffzufuhr
T 1
M
LED
N -

=

Steverung durch - Oy-Finleitung in das
Therapiegerdt  Therapiegerdt
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12.

Garantie

e WEINMANN garantiert fir einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass das Pro-
dukt bei bestimmungsgemaBem Gebrauch frei von Mangeln ist. Bei Produkten, die laut
Kennzeichnung einen kurzeren Haltbarkeitszeitraum als zwei Jahre haben, endet die
Garantie mit Ablauf des auf der Verpackung oder Gebrauchsanweisung angegebenen
Verfallsdatums.

e Voraussetzung fur die Anspriiche aus der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs, aus
dem sich Verkaufer und Kaufdatum ergeben.

° Wir

gewahren keine Garantie bei:
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung
Bedienungsfehler
unsachgemaBem Gebrauch oder Behandlung
Fremdeingriff durch nicht autorisierte Personen in das Gerat zu Reparaturzwecken
hoherer Gewalt, wie z.B. Blitzschlag usw.
Transportschaden aufgrund unsachgeméBer Verpackung bei Ricksendungen
nicht durchgefthrter Wartung

Betriebsbedingter Abnutzung und tblichem Verschleif3.
Dazu zahlen beispielhaft folgende Komponenten:

— Filter
— Batterien und Akkus
— Artikel fur den Einmalgebrauch usw.

Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

¢ WEINMANN haftet nicht fir Mangelfolgeschaden, sofern sie nicht auf Vorsatz oder gro-

ber

Fahrlassigkeit beruhen oder bei leicht fahrlassiger Verletzung von Leib oder Leben.

e WEINMANN behéalt sich das Recht vor, nach seiner Wahl den Mangel zu beseitigen, eine
mangelfreie Sache zu liefern oder den Kaufpreis angemessen herabzusetzen.

e Bei Ablehnung eines Garantieanspruches tbernehmen wir nicht die Kosten fur den Hin-
und Ricktransport.

* Die

gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche bleiben hiervon unberthrt.

22
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13. Konformitatserklarung

Hiermit erklart die WEINMANN Gerate fir Medizin GmbH + Co. KG, dass das Produkt den
einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG flr Medizinprodukte entspricht.
Den vollstdndigen Text der Konformitatserklarung finden Sie unter: www.weinmann.de
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